
4ºC
< 48 h

Recogida muestra
CALPROTECTINA

Introducir la varilla en el tubo de
recogida y empujar hasta la
posición final de bloqueo
(sentirá y oirá 2 clics)

Guardar el tubo en nevera
Entregarlo antes de 48 horas 
en recepción de muestras del
Laboratorio los días laborables
de 8-20h

Retire la varilla blanca
Girar y tirar hacia arriba del tapón
blanco para sacar la varilla blanca.

Precaución: ¡NO desenrosque el
tapón azul!

Introducir la varilla en 3
sitios diferentes de las heces
Comprobar que las ranuras de la
varilla tienen heces. 

En caso de que las heces sean líquidas solicitar un recipiente de recogida de heces u orina para su análisis

Siga estrictamente estas normas para poder realizar la prueba
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