
 
Manual usuari  

Pàgina 1 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

Corporació  Sanitaria  Parc Taulí           

UDIAT Centre Diagnòstic,    

Centre dõImatge M¯dica Digital CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ACORD GOV/56/2016, de 10 de maig. DOGC núm.7119. NIF Q-5850005-I 

 
 

SISDINet  

MANUAL USUARI 
(Versió 3.0.6.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  



 
Manual usuari  

Pàgina 2 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

Corporació  Sanitaria  Parc Taulí           

UDIAT Centre Diagnòstic,    

Centre dõImatge M¯dica Digital CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ACORD GOV/56/2016, de 10 de maig. DOGC núm.7119. NIF Q-5850005-I 

 
 

ÍNDEX 

1. INTRODUCCIÓ ....................................................................................................... 5 

1.1. COMPONENTS ..................................................................................................................... 5 
1.2. CAMPS CONSULTA, CAMPS MODIFICABLES, CAMPS OBLIGATORIS .......................... 6 
1.3. BOTONS GENÈRICS DE LA APLICACIÓ ............................................................................. 7 
1.4. CONCEPTES GENERALS ...................................................................................................... 8 

1.4.1. Nivells grups funcions  ................................................................................................................ 8 
1.4.2. Tipus dõimatge ........................................................................................................................... 8 
1.4.3. Tipus dõinformes ......................................................................................................................... 8 
1.4.4. Estats explora cions  .................................................................................................................. 10 
1.4.5. Estats resultats .......................................................................................................................... 11 
1.4.6. Estats Trasllat pacient  ............................................................................................................. 11 
1.4.7. Estats Informes externs ............................................................................................................ 11 
1.4.8. Estats facturació  ..................................................................................................................... 12 
1.4.9. Estats Revisió/Valoració informes  ......................................................................................... 12 
1.4.10. Òrgan -sistema  ....................................................................................................................... 13 

1.5. GESTIÓ DATA-HORA .......................................................................................................... 14 

2. FORMULARI DõINICI DE SESSIĎ ........................................................................... 16 

2.1. INICI ..................................................................................................................................... 16 
2.2. EN CAS DõOBLIT DE LA CONTRASENYA .......................................................................... 18 
2.3. ACTUALITZACIÓ APLICACIÓ ........................................................................................... 19 
2.4. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE USUARI LDAP ......................................................................... 22 
2.5. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE TARGETA ELECTRÒNICA ...................................................... 22 

3. PANTALLA PRINCIPAL .......................................................................................... 25 

3.1. MENÚ ................................................................................................................................... 25 
3.2. BOTONS PANTALLA PRINCIPAL ....................................................................................... 26 
3.3. COMPTADORS ................................................................................................................... 28 
3.4. BARRA INFORMATIVA PEU DEL FORMULARI .................................................................. 30 

4. OPCIONS DE MENĒ DõUSUARI ............................................................................ 31 

4.1. ARXIU ................................................................................................................................... 31 
4.1.1. GESTIÓ SISTEMA ....................................................................................................................... 31 
4.1.2. MANTENIMENT DE TAULES ...................................................................................................... 78 
4.1.2.1. MANTENIMENT PROFESSIONALS ......................................................................................... 78 
4.1.2.2. ÒRGAN -SISTEMA ................................................................................................................... 86 
4.1.2.3. MACROS ................................................................................................................................ 92 
4.1.2.4. CATÀLEG ............................................................................................................................. 100 
4.1.2.5. APARELLS ............................................................................................................................. 119 
4.1.2.6. SOL·LICITUD ......................................................................................................................... 131 
4.1.2.7. ACTIVITAT ............................................................................................................................. 133 
4.1.2.8. RESULTATS ............................................................................................................................ 146 
4.1.2.9. MEDICINA NUCLEAR .......................................................................................................... 162 
4.1.2.10. ENDOSCÒPIA .................................................................................................................... 166 
4.1.2.11. R.V.I. ................................................................................................................................... 169 

4.2. EDICIÓ ............................................................................................................................... 180 
4.3. GESTIÓ SOL·LICITUDS ...................................................................................................... 182 

4.3.1. CONSULTA PER ESTAT ............................................................................................................ 182 
4.3.2. REGISTRE DõEXPLORACIONS URGENTS ............................................................................... 208 



 
Manual usuari  

Pàgina 3 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

4.3.3. ENREGISTRAMENT DõEXPLORACIONS EXTERNES URGENTS .............................................. 209 
4.3.3.1. Registre exploració per Avaluació de C¨ncer dõInterval ........................................... 211 
4.3.4. REGISTRE EXPLORACIONS COMITÈS ................................................................................... 212 
4.3.5. REGISTRE SOL·LICITUDS EXTERNES ........................................................................................ 214 
4.3.6. MODIFICACIÓ DADES PACIENT .......................................................................................... 215 
4.3.7. DADES DE PACIENT ............................................................................................................... 215 
4.3.8. FUSIÓ NHC .............................................................................................................................. 219 
4.3.9. ASSOCIAR PACIENT SISD ð PACIENT HIS ............................................................................. 220 
4.3.10. IMPRESSIÓ DOCUMENTS ..................................................................................................... 222 

4.4. GESTIÓ ACTIVITAT ............................................................................................................ 224 
4.4.1. CONSULTA PER ESTAT ............................................................................................................ 224 
4.4.2. PORTA LLITERES ...................................................................................................................... 226 
4.4.3. LLISTAT DE TREBALL ................................................................................................................ 230 
4.4.3.1. Consulta dades Sol·licitud  ................................................................................................ 234 
4.4.3.2. Consulta dades pacient  ................................................................................................... 234 
4.4.3.3. Impressió etiquetes  ............................................................................................................ 234 
4.4.3.4. Afegir exploració  ............................................................................................................... 236 
4.4.3.5. Confirmar  ............................................................................................................................ 240 
4.4.3.6. Desconfirmar  ...................................................................................................................... 252 
4.4.3.7. Notificació  ........................................................................................................................... 254 
4.4.3.8. Canvi data  .......................................................................................................................... 255 
4.4.3.9. Recupera priorització  ........................................................................................................ 255 
4.4.3.10. Desbloqueig facturació  .................................................................................................. 256 
4.4.4. RELACIONAR EXPLORACIONS I IMATGES .......................................................................... 256 
4.4.5. EXPLORACIONS PENDENTS DE CONFIRMAR ..................................................................... 262 
4.4.6. IMPRESSIÓ ETIQUETES ............................................................................................................ 264 
4.4.7. IMPRESSIÓ ETIQUETES RADIOFÀRMACS .............................................................................. 265 
4.4.8. ARRIBADA DE PACIENTS ....................................................................................................... 266 

4.5. GESTIÓ RESULTATS ........................................................................................................... 271 
4.5.1. GESTIĎ DõEXPLORACIONS I INFORMES .............................................................................. 271 
4.5.1.1. Exploració  ........................................................................................................................... 285 
4.5.1.2. Impressió etiquetes  ............................................................................................................ 285 
4.5.1.3. Canvi estat facturació  ...................................................................................................... 286 
4.5.1.4. Informar  ............................................................................................................................... 288 
4.5.1.5. Signar ................................................................................................................................... 321 
4.5.1.6. Dades Lliurament  ............................................................................................................... 323 
4.5.1.7. Lliurar .................................................................................................................................... 325 
4.5.1.8. Lliurar pre.  ............................................................................................................................ 328 
4.5.1.9. Imprimir  ................................................................................................................................ 328 
4.5.1.10. Sense informe  ................................................................................................................... 328 
4.5.1.11. Notificació  ......................................................................................................................... 329 
4.5.1.12. Cancel·lar  ......................................................................................................................... 329 
4.5.1.13. CDõs Externs ...................................................................................................................... 330 
4.5.1.14. Versions anteriors  ............................................................................................................. 331 
4.5.1.15. Enviament informes  ......................................................................................................... 331 
4.5.2. CONSULTA DõEXPLORACIONS ............................................................................................. 332 
4.5.3. GESTIÓ INFORMES EXTERNS .................................................................................................. 334 
4.5.4. GESTIÓ FACTURACIÓ TELERADIOLOGIA ............................................................................ 339 
4.5.5. ASSIGNACIÓ AGRUPACIONS CLÍNIQUES .......................................................................... 341 
4.5.6. CONSULTA DE SESSIONS ....................................................................................................... 341 



 
Manual usuari  

Pàgina 4 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

4.5.7. CONSULTA DE REMESES ........................................................................................................ 343 
4.5.8. DESCONFIRMACIĎ DõINFORMES ........................................................................................ 344 
4.5.9. DESCONFIRMACIĎ DõINFORMES (Admin) ......................................................................... 348 
4.5.10. CONSULTA DE DESCONFIRMACIĎ DõINFORMES ............................................................ 348 
4.5.11. INCORPORACIĎ CDõS EXTERNS ........................................................................................ 350 
4.5.1. INCORPORACIÓ PROVES EXTERNES NO DICOM .............................................................. 356 
4.5.2. INCORPORACIÓ PROVES EXTERNES ................................................................................... 358 
4.5.3. CONSULTA HC3 PER CIP ....................................................................................................... 363 
4.5.4. CONSULTA ESTADÍSTICA VALORACIÓ INFORMES RESIDENTS .......................................... 364 

4.6. LLISTATS.............................................................................................................................. 371 
4.6.1. MACROS ................................................................................................................................. 372 
4.6.2. RELACIÓ CATÀLEG ð CODI RESERVA SIO .......................................................................... 373 
4.6.3. LLISTAT CONTROL AFEGIDES SISDI ....................................................................................... 375 
4.6.4. MATERIAL PER EXPLORACIÓ ................................................................................................ 378 
4.6.5. LLISTAT INFORMES PROPIS DõADJUNTS REVISATS ............................................................... 380 
4.6.6. LLISTAT INFORMES DõADJUNTS REVISATS ............................................................................ 381 
4.6.7. LLISTAT INFORMES PREVIS DõADJUNTS REVISATS ................................................................ 384 
4.6.8. LLISTAT INFORMES DE RESIDENTS REVISATS ......................................................................... 387 
4.6.9. COMITĉ REVISIĎ INFORMES PREVIS DõADJUNTS ................................................................ 389 
4.6.10. LLISTAT DõERRORS A LõENVIAMENT DõINFORMES ............................................................. 392 

4.7. FINESTRA ............................................................................................................................ 393 
4.8. AJUDA ............................................................................................................................... 395 

4.8.1. CONTINGUT F1 ....................................................................................................................... 395 
4.8.2. SOBRE SISDI ............................................................................................................................. 395 

5. FUNCIONS GENERALS ....................................................................................... 397 

5.1. CERCA DE PACIENTS ...................................................................................................... 397 
5.2. CONSULTA DADES SOL·LICITUD .................................................................................... 399 
5.3. CONSULTA VERSIONS ANTERIORS DõUN INFORME ..................................................... 405 
5.1. ENVIAMENT CORREU ELECTRÒNIC A METGE SOL·LICITANT ..................................... 406 

 



 
Manual usuari  

Pàgina 5 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El Sistema d'Informació del Servei de Diagnòstic per la Imatge (SISDI) és una eina que serveix 

als professionals del Servei de Diagnòstic per la I matge per fer un registre informàtic de l'activitat 

que es realitza en el seu Servei, des del registre de la sol·licitud a partir de les dades enviades des 

d'altres Sistemes d'Informació, fins a l'elaboració i validació de l'informe definitiu i el lliurame nt de 

l'activitat realitzada per que es pugui fer la gestió de la Facturació. El SISDI disposa de les següents 

funcionalitats:  

Å Gestió de Sol·licituds  

Å Gestió de l'Activitat  

Å Registre de l'Activitat  

Å Gestió de Resultats  

 

 

1.1. COMPONENTS 

 

En una visió g enèrica del sistema, existeixen diversos apartats o divisions clarament 

diferenciades pel que fa al seu funcionament, que es detallen a continuació:  

Inici del sistema . Càrrega inicial, connexió amb el servidor de base de dades, lectura de dades 

bàsiques i  parametrització del sistema.  

Estructura . Organització i posicionament dels diferents objectes que composen els formularis.  

Caixes de text . Camps del formulari que possibiliten lõentrada i sortida de la informaci·.  

Caixes de selecció . Camps del formulari  que possibiliten la selecció dels valors que estan 

relacionats amb camps dõaltres taules.  

Botons dõacci·. Objectes del formulari que executen les diferents accions necessàries per al 

manteniment.  

Menús del sistema . Organització de diferents opcions del sistema de forma jeràrquica i 

arborescent de fàcil accés.  

Graelles  de selecció . Graelles que permeten visualitzar un grup de dades o files relacionades i 

la selecci· dõuna dõaquestes.  

Llistats. Reports de sortida dõinformaci· referent al registre.  

Finalització . Quan es tanca lõaplicaci· es realitza una desconnexi· amb el servidor de base de 

dades i sõallibera la mem¸ria utilitzada. 
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1.2. CAMPS CONSULTA, CAMPS MODIFICABLES, CAMPS OBLIGATORIS 

En tota la aplicació es fa servir una codificació de colors pel fons  del controls que ens 

permeten identificar si un control sõha dõinformar obligat¸riament, si ®s sols de consulta, o si ®s 

editable.  

 

El fons gris ens indica que el control no pot modificar -se, és de consulta:  

 

El fons blanc ens indicarà que el control és  modificable:  

 

El fons groc ens indicar¨ que el control ®s editable i que sõha dõinformar obligat¸riament: 
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1.3. BOTONS GENÈRICS DE LA APLICACIÓ 

 

Els botons b¨sics dels que es composa el formulari, i les accions que cadascun dõells realitza 

són: 

 

Botó Nom  Descripci· de lõacci· que executa 

 

Acceptar  
Segons el formulari pot actuar:  

¶ Acceptar comú en Windows. Per exemple 

lõacceptaci· de lõusuari i clau de pas a la finestra de 

control dõacc®s. 

¶ Acceptar una entrada de dades. Provoca 

l'actualització a la base de  dades de les dades 

introduïdes en el formulari. En els formularis en els que 

no apareix aquest botó, l'actualització és immediata 

en quan es surt d'un registre  

 

Cancel·lar  Cancel·lar comú en Windows. Per exemple la cancel·lació 

de lõentrada de dades dõusuari i clau de pas en la finestra de 

control dõacc®s 

 

Sortir 
Sortir del formulari.  

 

 

Cercar  Recerca dõun o varis registres a partir de la informaci· 

introduïda en el camp/camps als que implica. Depenent del 

formulari, la recerca es podrà fer per més d õun camp 

 

Netejar  
Neteja tots els camps de la pantalla  

 

 

Esborrar Elimina el registre actiu en pantalla de la base de dades  

 

Imprimir  
Impressi· de la informaci· que sõest¨ visualitzant en 

pantalla.  

 

 
Cerca valors per 

codi o descripció  

Apareix al c ostat de camps codificats. Permet accedir a la 

pantalla de cercar per Codi o per Descripció.  
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Mostra calendari 

dõon podem 

seleccionar una 

data  

Apareix al costat dõun camp a on hem dõinformar una data 

 

1.4. CONCEPTES GENERALS 

1.4.1. Nivells grups funcions  

Es defineixen grups d e funcions  que permeten fer agrupacions de funcions que poden 

assignar -se a usuaris. 

Es classifiquen en dos tipus , en funció del seu Nivell : 

- Grups principals: corresponen a grans grups, rols, que sõassignen obligat¸riament a un 

usuari. Un usuari  sempre té assignat un grup principal (Metge, Tècnic, ...) que determina 

el rol que t® dins lõaplicaci·. En aquest cas parlem de Grups dõusuaris. 

- Grups secundaris: grups de funcions que poden assignar -se a usuaris addicionalment al 

seu grup principal (per exemple, funcions de Revisi· de residents, dõIncorporaci· de CDõs 

exte rns,....). En aquets cas parlem de Grups addicionals de funcions.  

 

1.4.2. Tipus dõimatge  

Tipus dõimatge que pot tenir associada una exploraci·: 

- Analògic  

- Digital  

- No imatge  

 

En el cas de les Imat ges Digitals guardades en el PACS, podem associar un estudi del 

PACS a una exploració de SISDI a través del Accession Number. Parlem aleshores 

dõexploraci· del SISDI lligada a estudi del PACS. 

 

1.4.3. Tipus dõinformes 

Un informe pot correspondre a una o m®s dõuna exploraci· dõun pacient. 

Cada informe sõidentifica amb un n¼mero dõinforme i un tipus dõinforme. 

Hi ha diversos tipus diferents dõinformes: 

 

Informe primer :  

- Correspon al primer informe enregistrat per una exploraci· o conjunt dõexploracions.  

- Un cop sign at aquest informe no es pot modificar.  

- Lõestat dõaquest informe ®s el que determina lõestat del resultat de 

lõexploraci·/exploracions a les que sõha assignat (veure Estat de resultats ).  
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- Identificaci· de lõinforme:  

o Número  dõinforme: al registrar -se per primer cop se li assigna un N¼mero dõinforme 

que lõidentifica (lõ¼ltim n¼mero assignat a un informe  + 1).  

o Tipus dõinforme: El tipus dõinforme en aquest cas sempre ser¨ igual a 0.  

  

Informe addicional /Nova versió informe : 

- Si posteriorment a la signatura de lõinforme primer dõuna exploraci· o conjunt 

dõexploracions sõha de modificar alguna dada, sõelabora un informe addicional a 

lõinforme primer. Per un mateix informe primer es podran elaborar fins a ônõ informes 

addicionals . Si un informe primer té assignats informe addicionals, únicament es podrà 

crear un informe addicional nou si tots els anteriors han estat signats.  

- En funció de com tinguem configurat el sistema, tractarem aquest informe:  

o  com un informe addicional que co mplementa/corregeix al primer  

o Com una nova versi· de lõinforme que substitueix a lõanterior (en aquest cas 

parlem de Versionat dõinformes)  

- Identificaci· de lõinforme: 

o N¼mero dõinforme: se li assignar¨ el N¼mero dõinforme corresponent a lõinforme 

primer al  que està associat.  

o Tipus dõinforme: el Tipus d'informe ®s un n¼mero entre 1 i 98 (quan es crea un nou 

informe addicional sõinforma el Tipus dõinforme amb el n¼mero corresponent al 

tipus dõinforme de lõ¼ltim informe addicional del mateix informe primer + 1.  

  

Full dõinfermeria 

- Des de la funci· de Confirmaci· i enregistrament dõactivitat programada es pot elaborar 

un Full dõinfermeria. Aquest queda enregistrat a la mateixa taula que els informes. 

-  Identificaci· del Full dõInfermeria:  

o N¼mero dõinforme: a lõenregistrar -se per primer cop se li assigna un Número 

dõinforme que lõidentifica (lõ¼ltim n¼mero assignat a un informe + 1).  

o Tipus dõinforme: El tipus dõinforme en aquest cas sempre ser¨ igual a 99. El tipus 

dõinforme ®s el que ens determinar¨ que es tracta dõun Full dõinfermeria. 

 

Full dõAnest¯sia: 

- Des de la funci· de Confirmaci· i enregistrament dõactivitat programada es pot elaborar 

un Full dõAnest¯sia. Aquest queda enregistrat a la mateixa taula que els informes.  

-  Identificació del Full dõAnest¯sia:  

o N¼mero dõinforme: a lõenregistrar-se per primer cop se li assigna un Número 

dõinforme que lõidentifica (lõ¼ltim n¼mero assignat a un informe + 1).  

o Tipus dõinforme: El tipus dõinforme en aquest cas sempre ser¨ igual a 98. El tipus 

dõinforme ®s el que ens determinar¨ que es tracta dõun Full dõanest¯sia. 
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Informe cribratge de mama:  

- Per la gestió que es fa de les Mamografies de Cribratge de Mama cal que per cada 

mamografia de cribratge realitzada es puguin arribar a fer m®s dõun informe primer 

corresponents a lectures que fan diferents radiòlegs  

- Identificaci· de lõinforme de cribratge de mama: a m®s a m®s dels indicador que ja t® un 

informe primer, en aquest cas sõafegeix un nou identificador: N¼mero de lectura, que 

permet distingir la Primera lectura, la Segon a Lectura i el Consens entre els diferents 

informes de Tipus 0 que pot tenir un informe de cribratge.  

 

Informe fi de ronda de cribratge de mama:  

- Es tracta dõinformes que es generen autom¨ticament a partir de les dades registrades en 

una ronda per una paci ent determinada.  

- Identificaci· de lõinforme:  

o N¼mero dõinforme: a lõenregistrar-se per primer cop se li assigna un Número 

dõinforme que lõidentifica (lõ¼ltim n¼mero assignat a un informe  + 1).  

o Tipus dõinforme: El tipus dõinforme en aquest cas sempre ser¨ igual a 97. El tipus 

dõinforme ®s el que ens determinar¨ que es tracta dõun Informe de fi de ronda. 

 

 

1.4.4. Estats exploracions  

Estats en els que pot estar una exploració:  

Codi  Descripció   

01 Pendent de prioritzar  Exploració pendent de que es prioritzi  

02 Prioritzada  El radi¸leg lõha revisat i ha assignat una prioritat. 

Preparada per ser programada  

03 Pendent de programar  Preparada per ser programada  

04 Programada  Exploració programada en una data, hora i 

aparell  

05 Anul·lada  Exploració no activa, no es rea litzarà.  

06 Confirmada  Exploració circuit programació realitzada  

07 Desconfirmada  Exploració circuit programació NO realitzada  

08 Afegida  
Exploració no programada, procedent de URG, 

EME, etc.)  que ha de fer -se sense passar per 

programació  
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09 Afegida co nfirmada  Exploració NO programada realitzada  

10 Afegida desconfirmada  Exploració NO programada NO realitzada  

 

1.4.5. Estats resultats 

Estat de resultat que pot tenir una exploració i/o un informe:  

Codi  Descripció   

01 Pendent d'informar  Exploració confirmada i informe no realitzat  

02 Informat  Informe realitzat, però no signat  

03 Signat  Informe realitzat i signat pel radiòleg responsable  

04 Lliurat Informe realitzat, signat i lliurat EN PAPER al centre 

destinatari  

05 Sense informe  Exploració sense informe  

 

 

1.4.6. Estats Trasllat pacient  

Estat de Trasllat que pot tenir una exploració quan el pacient està ingressat o a urgències . 

Permet controlar si el pacient ha estat traslladat per fer -se la prova, necessari per gestionar el 

Llistat de Treball dels Lliterers:  

Codi  Descripció   

01 Pendent trasllat  El pacient està esperant a Urgències  o a Planta 

esperant el trasllat  

02 Trasllat realitzat  El pacient ha estat traslladat al lloc a on es farà 

la prova  

03 Trasllat no realitzat  El trasllat no sõha realitzat per¸ no sõhaurà de 

traslladar.  

 

1.4.7. Estats Informes externs  

 

Estat de en que pot estar una exploraci· de la que sõha solŁlicitat fer un informe en un altre 

centre (Teleradiologia):  
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Codi  Descripció  

00 Error: no sõha pogut donar dõalta la petici· dõinforme a centre extern 

01 Pendent confirmació alta petició RIS extern  

02 Alta petici· a RIS extern. Pendent dõinformar 

03 Informe extern rebut correctament  

04 Informe extern rebut amb error  

99 Anul·lada  petició des de centre extern  

 

 

1.4.8. Estats facturació  

 

Estat de facturació q ue pot tenir una exploració:  

Codi  Descripció   

01 Pendent de facturar  Exploració Confirmada o Desconfirmada  encara 

no lliurada a Facturació  

02 Facturada  Exploració Confirmada o Desconfirmada 

Lliurada a Facturació.  

03 No facturable  Exploració no facturabl e (recerca, estudi) 

pendent dõenviar a facturaci·. 

04 Pendent enviar a MF   

05 No facturable i lliurada  Exploració no facturable (recerca, estudi) i 

lliurada a facturació com a NO FACTURABLE  

 

1.4.9. Estats Revisió/Valoració informes  

 

Estat de en que pot estar u n informes que pot ser Valorat o Revisat:  

Codi  Descripció  

01 Pendent Revisar 
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02 Revisat 

03 No Valorable  

04 No Valorable Revisat  

 

1.4.10. Òrgan -sistema  

- El concepte dõ¸rgan-sistema serveix per definir les diferents àrees de coneixement dels 

radiòlegs, i ajuda a  obtenir les llistes de treball de cada radi¸leg en funci· dõaquesta 

classificació (veure apartat Manteniment òrgan -sistema ) 

 

- Cada exploració demanada a un pacient pot tenir dos òrgan -sistemes assignats: 

o Òrgan -sistema de la exploració : correspon  a  lõr̈ea que reali tzarà  lõinforme. Aquest 

òrgan -sistema sõobt® a partir de la exploraci· i de lõedat del pacien t.  

o Òrgan -sistema de prior ització : correspon  a  lõr̈ea que reali tzarà  la priorització  de 

lõexploraci· quan  està  en estat Pen dent  de prioritzar . Per defecte é s igual a 

lõ¸rgan-sistema de la exploració , però  pot canv iar-se des de l botó  de Canvi dõ 

òrgan -sistema  de la pantalla de Consulta de sol·licituds per estat . Aquest  canvi  

es farà pe r exemple  quan un pacient  té  m®s dõuna exploraci· sol·licitada  de 

diferents òrgans -sistemes, i es vol  que la priori tzació  de to tes les exploracion s las 

faci en conjunt  la mateixa persona (pe r exemple, petició  de RM de Tòrax i RM 

dõAbdomen: el radi òleg  de Tòrax considera que les dues  proves le s ha de  

prioritzar  el professional  dõabdomen, i canvia lõ¸rgan-sistema de priorització  de la 

RM de Tòrax  a Abdomen -> a partir dõaquest moment la exploraci· de T¸rax 

apare ixerà  en el l listat de pendent s de prioritzar dõAbdomen ).  
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1.5. GESTIÓ DATA-HORA 

Els camps en els que sõha dõinformar una data o una hora tenen un comportament especial.  

Aquest comportament es basa en la facilitat dõintroducci· de les dades.  

DATES: 

Encara que el format correcte dõintroducci· de dates sigui del tipus dd/mm/aaaa , la següent 

taula mostra les diferents possibilitats dõentrada dõuna data i el resultat obtingut al abandonar el 

camp.  

Caràcters introduïts  Resultat obtingut  

a (abreviaci· dõavui) 14/07/2017  

a+1 15/07/2017  

a+7 21/07/2017  

a-1 13/07/2017  

 

Al costat dels camps a on es pot informar una data apareix el botó . Aquest botó  permet 

mostrar un calendari dõon podem seleccionar una data. 

Inicialment veiem el camp data amb el següent aspecte:  

 

Al clicar en el botó , apareix el calenda ri 

 

Seleccionant una data, desapareix el calendari i es mostra la data seleccionada en el camp 

corresponent a la data:  
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Si un cop clicat al botó  no volem seleccionar cap data, sols cal tornar a clicar -lo per que 

desaparegui altre cop el calendari.  

Un cop mostrat el calendari aquest també desapareix si informem directament una data en 

el camp corresponent.  

 

HORES: 

 

El format dõintroducci· est¨ndard dõhores ®s hh:mm , per¸ tamb® sõadmeten aquestes altres 

possibilitats.  

Caràcters introduïts  Resultat obting ut 

a (abreviació dõara) 09:55 

a+1 09:56 

a+7 10:03 

a-1 09:54 
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2. FORMULARI DõINICI DE SESSIĎ 

 

2.1. INICI 

A lõiniciar lõaplicaci· apareix la seg¿ent pantalla de connexi·: 

 

A on es veu el logo de lõaplicaci·, la versi· de producte que estem fent servir, la Base de 

Dades a la que ens connectem, i dos camps a informar: Codi dõusuari i clau dõacc®s. 

El link de  ens permetrà sortir de la pantalla sense connectar -nos a lõaplicaci·. 

 

Per comen­ar la sessi· lõusuari ha dõintroduir un codi  dõusuari i clau dõacc®s correc tes. 

Usuari o clau incorrectes:  

En cas que lõusuari i/o la contrasenya introduµdes no siguin correctes es mostrarà el següent 

missatge dõerror. 

 

 

 

Tamb® apareix aquest error si lõusuari sõha passat a passiu. 
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Grup dõusuaris passiu: 

 

 

Si apareix  aquest missatge voldr¨ dir que el grup dõusuaris al que pertany lõusuari sõha 

desactivat, i no se podr¨ accedir a lõaplicaci·. En aquest cas caldr¨ contactar amb 

lõadministrador del sistema. 
 

Clau caducada:  

Si lõusuari i la clau dõacc®s s·n correctes, el sistema comprova si lõusuari t® caducada la clau. Si 

no ho est¨, accedim a la pantalla principal de lõaplicaci·. Si lõusuari t® la clau caducada, el 

sistema dóna un avís:  
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Si es respon  que no, no es pot accedir a lõaplicaci·. 

Si es respon que si, sõaccedeix a la pantalla de canvi de clau:  

 

A on sõhaur¨ dõinformar primer la clau actual (la caducada) i a continuaci· la nova, repetint-la 

de nou per evitar errors . 

Es validar¨ la clau informada, i en funci· de com est¨ configurat el sistema, sõobligar¨ a lõusuari 

a qu e aquesta sigui més o menys complexa.  

Un cop lõusuari ha canviat la clau sõaccedeix a lõaplicaci·. 

 

2.2. EN CAS DõOBLIT DE LA CONTRASENYA 

Si lõusuari ha oblidat la seva clau dõentrada podr¨ rebre un correu amb una nova clau.  

Per poder fer servir aquesta funcion alitat lõusuari haur¨ de tenir registrada a la taula dõusuaris la 

seva adreça de correu . 
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En el cas que lõusuari no tingui correu electr¸nic configurat en la aplicaci· haur¨ de contactar 

amb lõadministrador per a que li reinici la clau  a través de la opció menú de manteniment 

dõusuaris (Manteniment dõusuaris). 

 

Prement el link   se li mostrarà la següent pantalla, on introduint  el seu nom 

dõusuari i correu electrònic serà sufic ient per rebre una clau temporal de 1 dia de ca ducitat que 

haurà de canviar a  lõentrar a lõaplicaci·.  

 

 

 

El correu electr¸nic que sõha dõinformar haur¨ de coincidir amb la que tingui configurada pel seu 

usuari de connexió a SISDI.  

 

2.3. ACTUALITZACIÓ APLICACIÓ 

 

En el cas en que sõestigui executant una versi· de SISDINet que no correspongui a la ¼ltima versi· 

posada en producci·, abans dõinformar lõusuari i la clau apareix el seg¿ent av²s: 
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Si lõactualitzaci· de la versi· no ®s obligat¸ria i es respon  que No es vol actualitzar, accedim a 

lõaplicaci· fent servir la versi· que teníem  prèviament, sense actualitzar.  

Per¸ si lõactualitzaci· ®s obligat¸ria i responem que No volem actualitzar, el sistema no permet 

accedir a lõaplicaci· i mostra el seg¿ent missatge: 

 

Si lõactualitzaci· ®s obligat¸ria per que hi ha versions intermitges entre la que t® lõusuari i la 

definida com a última versió, també apareixerà un avís i no sens permetrà continuar:  

 

Si es respon  que si que es vol actualitzar, sõinicia lõactualitzaci· automàtica de SISDINet, i un cop 

sõha acabat apareix de nou la pantalla de petici· dõusuari i clau, apareixent pr¯viament una 

pantalla a on es mostren les millores que inclou la nova versió.  
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Al connectar -se l'usuari es mostren els missatges que s'hagin c reat des del manteniment de avisos 

d'usuari.  

 



 
Manual usuari  

Pàgina 22 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

Es pot marcar el check No m'ho tornis a mostrar i els missatges mostrats no sortiran més a l'usuari 

que s'ha connectat . 

 

2.4. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE USUARI LDAP 

Si el sistema està configurat per  a  fer la validaci ó p er usuari de domini, i lõusuari est¨ donat dõalta 

al SISDI, la validació de la clau de pas es farà contra LDAP. No es tindrà en compta la data de 

caducitat de SISDI ni la clau guardada a SISDI.  

Si el fitxer local de SISDI.INI té la configuració correcta p er LDAP podrem veure al arrancar SISDI 

el nom del domini i lõusuari connectat al sistema. Si el fitxer SISDI.INI no est¨ correctament 

configurat encara que el sistema si que ho estigui, no es veurà el domini del usuari connectat ni 

mostrarà el id de  lõusuari connectat, per¸ podrem entrar posant al camp de lõusuari 

òDOMINI\ ID_USUARIó 

Si el sistema està configurat per fer validació LDAP però el usuari que es connecta, té assignada 

un funció de validació no LDAP, podrà entrar fent la validació contra SISDI.  

 

 

 

 

2.5. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE TARGETA ELECTRÒNICA 

Si lõusuari disposa de Targeta electr¸nica per la Signatura electr¸nica podr¨ concertar -se a 

lõaplicaci· sense informar el seu codi dõusuari ni la seva clau, simplement sõhaur¨ dõinformar el 

PIN de la targeta.  
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En aquest cas el sistema obtindrà el Número de col·legiat de la targeta i cercarà el professional 

del SISDI que correspongui a aquest N¼mero de colŁlegiat, i a partir dõaquest professional 

obtindr¨ lõusuari corresponent, connectant-se a la aplicació fent  servir aquest usuari i la seva 

clau corresponent.  

Si no es troba cap usuari que correspongui al Número de col·legiat de la targeta, es dóna un 

avís. 

 

 

Si sí que existeix un usuari amb el Número de col·legiat de la targeta, es  comprova si aquesta  

està cad ucada o est¨ a punt de caducar. En qualsevol dõaquests casos es mostra lõav²s 

corresponent:  
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Si la targeta encara no està caducada, es podrà accedir al sistema. 
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3. PANTALLA PRINCIPAL 

 

Un cop identificats sõaccedeix a la pantalla principal de la aplicaci·. 

 

 

Si lõadministraci· del sistema ha configurat algun av²s als usuaris, es mostra un formulari amb 

el text corresponent. Aquest avisos poden apar¯ixer sempre que sõaccedeixi a lõaplicaci·, o 

cada ònó vegades que sõaccedeixi. 

 

 

 

3.1. MENÚ 

A la part superior del f ormulari principal apareix el menú a partir del qual es pot accedir a les 

diferents funcionalitats de lõaplicaci·. 

 

 

Des dõun punt de men¼ principal es pot anar accedint a successius submen¼s. 
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Cada usuari podrà accedir als punts de menú als que tingui p erm²s dõacc®s en funci· del rol 

dõusuari que tingui assignat. 

3.2. BOTONS PANTALLA PRINCIPAL 

La pantalla principal disposa dõuna barra de botons amb diferents funcionalitats. En funci· 

dels permisos de lõusuari i de la configuraci· del sistema apareixeran m®s o menys botons.  

 

Funcionalitat de cadascun dels botons:  

 Accés directe al formulari de Consulta per estat  del punt de menú Gestió de 

sol·licituds  

 Accés directe al Llistat de treb all del tècnic  del punt de menú de Gesti· dõactivitat 

 Accés directe a la Gesti· dõexploracions i informes del punt de menú de Gestió de 

resultats  

 Accés directe al Llistat de treball dels Lliterers  del punt de menú de Gesti· dõactivitat 
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 Accés directe al Registre dõexploracions urgents del punt de menú de Gestió de 

sol·licituds.  

 Accés directe al Registre dõarribada de pacients del punt de menú de Gestió 

dõactivitat 

 Accés directe al formulari de Consulta de dades de pacient , del punt de menú de 

Gestió de sol·licituds  i a través de botons de difere nts formularis de lõaplicaci·. 

 Activaci· / Desactivaci· av²s ac¼stic quan arriba a SISDI nova exploraci· de lõaparell 

seleccionat en el llistat de treball. T® sentit b¨sicament a aparells dõurg¯ncies.  

 Copiar informe: aquest bot· apareix solament a lõaccedir a la pantalla dõElaboraci· 

dõinformes, i sõactiva al accedir a un informe previ de lõarbre dõinformes previs. Prement e l botó 

es guarda la referència al informe previ seleccionat.  

 Enganxar informe: aquest bot· apareix a lõaccedir a la pantalla dõElaboració 

dõinformes, i sõactiva quan pr¯viament sõha fet un Copiar (bot· anterior) sobre un informe previ. 

Al prémer  el bot·, es copia el contingut de lõinforme previ sobre lõactual, si aquest est¨ pendent 

dõinformar o Informat. El motiu de lõinforme no es copia sempre, solament quan estem copiant 

un informe a un addicional dõaquest. 

 Activació   Desactivaci· connexi· a HC3: amb el bot· activat, a lõaccedir al 

formulari dõElaboraci· dõinformes sõaccedeix a HC3 per obtenir els resultats de Diagn¸stic per la 

imatge de centres diferents al propi. Aquests resultats es mostren a lõarbre dõinformes previs del 

pacient amb una icona diferent.  

 Petici· estudis previs: amb el bot· activat, a lõaccedir al PACS per consultar un estudi 

associat a una exploració, el s istema accedeix tamb® a lõestudi previ del pacient del mateix tipus 

de prova i òrgan -sistema.  

 Obrir estudi previ en paralŁlel: amb el bot· activat, a lõobrir un estudi associat a una 

determinada exploraci·, sõobre en paralŁlel lõestudi previ a aquest del mateix tipus de prova i 

òrgan -sistema.  

 Botons de navegació entre informes. Aquests botons es mostren únicament a 

lõaccedir a la pantalla dõElaboraci· dõinformes. Permeten despla­ar-nos a lõexploraci·/informe 
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previ o al seg¿ent, respecte a la llista dõExploracions / Informes obtinguts a la pantalla de Gestió 

dõexploracions i informes a partir dels filtres informats. 

 Exportar a fitxer: aquest bot· sõactiva quan sõaccedeix a determinats formularis a on 

obtenim un llistat a partir dõuns filtres. Permet exportat aquest llistat a un fitxer Excel.  

 Guardar configuraci· llista: aquest bot· sõactiva quan sõaccedeix a determinats 

formularis a on obtenim un llistat a partir dõuns filtres. Si lõusuari, en una determinada pantalla, 

configura les columnes que vol ve ure (marcant òVeure totes les columnesó i amagant les que no 

vol veure) i prement  el botó, el sistema es guarda la configuració de la llista dissenyada per 

lõusuari, i cada cop que accedeixi a aquesta pantalla mostrar¨ la llista amb aquesta 

configuració.  

 Eliminar configuraci· llista: si lõusuari pr¯viament havia guardar una configuraci· de 

llista dõun formulari determinat, prement  aquest botó elimina aquesta configuració, i a partir 

dõaquest moment a lõaccedir a la pantalla la llista es mostrar¨ amb la configuració per defecte.  

 Sortir: sortida de lõaplicaci·. 

 

3.3. COMPTADORS 

En funci· del rol de lõusuari i de la configuraci· del sistema poden apar¯ixer a la part superior 

dreta de la pantalla uns comptadors  de patologia i priorització : 

 

I a la part inferior  dreta de la pantalla uns comptadors de lectures:  

 

 

Comptador lectures Cribratge de Mama : sols visibles pels radi¸legs assignats a lõ¸rgan ð 

sistema Mama -Ginecologia . Mostra:  

- Lectures pendents : les lectures assignades al professional connectat pendents de realitzar 

(Total de lectures pendents) ), cercant des de lõinici de lõany en curs. 

- Desglossament de les lectures assignades a l professional en Primeres lectures , Segones 

lectures  i Consensos), cercant des de lõinici de lõany en curs. 

- Lectures total s: Total mamografies de cribratge realitzades del de lõinici de lõany en curs 

- Lectures usuari : Total lectures realitzades pel professional connectat des de lõinici de lõany 

en curs.  
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Comptador informes marcats com a patologia urgent:  sols visible si el sistema està configurat 

per gestionar informes marcats com a Patologia urgent. Mostra els informes ja signats però no 

Lliurats, marcats pel radiòleg com a Patologia urgent, cercant per defecte fins a un any enrere:  

 

 

Comptador exploracions pendents de pr ioritzar : sols visible si el professional connectat està 

assignat a un òrgan -sistema.  Mostra les exploracions pendents de prioritzar assignades a 

dõđrgan-Sistema del professional connectat.  El recompte es fa en base a lõ¸rgan-sistema de 

priorització  (veur e apartat Òrgan -sistema )  

 

En algunes instalŁlacions, si es configura aix², el comptador dõexploracions pendents de 

prioritzar pot apar¯ixer desglossat en dos separant Urgents (¨mbits dõUrg¯ncies i Hospitalitzaci·)  

i No urgents (resta dõ¨mbits). El comptador dõurgents no es visualitza si no hi ha cap exploraci· 

pendent de prioritzar que sigui Urgent (de lõ¨mbit dõUrg¯ncies o Hospitalitzaci·). 

 

Situant el cursor sobre algun dels dos comptadors  es mostra el desgloss ament per tipus de 

prova de les exploracions pendents de prioritzar de lõ¸rgan sistema del professional: 

 

 

Fent clic sobre algun dels dos comptadors sõobre la pantalla de Consulta de solŁlicituds per 

estat filtrant per:  

- lõ¸rgan-sistema del professional c onnectat,  

- per lõestat dõexploraci· Pendent de prioritzar  i  

- pels àmbits de procedència corresponents al comptador seleccionat.  

 

Si un professional té més d'un òrgan -sistema assignat apareixeran els comptadors 

corresponents a cadascun dõells (m¨xim fins a 3 òrgan -sistemes): 
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3.4. BARRA INFORMATIVA PEU DEL FORMULARI 

A la part inferior del formulari principal apareix una barra informativa  

 

Es mostra: 

- Lõusuari connectat 

- La data ð hora de connexió  

- StatusSig: Estatus comprovació lectura targeta electrònica:  

o Si lõusuari es connecta al SISDI sense tenir connectada una targeta electr¸nica 

apareix el valor -1 

o Si lõusuari es connecta a SISDI tenint connectada una targeta electr¸nica, i el 

proc®s dõacreditaci· ®s correcte, no apareix cap valor  

o Si es produeix algun err or al comprovar la targeta electrònica, es mostra un codi 

dõerror i es mostra missatge indicant el problema. 

- Comptador de registres seleccionats/Obtinguts: quan accedim a determinades pantalles 

a on obtenim llistes a partir de filtres i executem una consul ta, en el peu de pàgina apareix 

el N¼mero de registres que ha seleccionat lõusuari i el n¼mero de registres obtinguts al 

realitzar la consulta:  
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4. OPCIONS DE MENĒ DõUSUARI 

 

 

 

4.1. ARXIU 

 

 

4.1.1. GESTIÓ SISTEMA 

Des del men¼ Gesti· de sistema sõaccedeix als men¼s:  

¶ Grups de funcions  

¶ Usuaris 

¶ Canvi de clau dõacc®s 

¶ Funcions  

¶ Funcions de grups de funcions  

¶ Idioma  

¶ Parametrització  

¶ Últimes novetats  

¶ Avisos 

¶ Avisos Periòdics  
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4.1.1.1. GRUPS DE FUNCIONS 

Des dõaquesta funci· es podran definir els diferents grups de funcions que es poden as signar a 

un usuari. Els grups de funcions es classifiquen en funció del seu Nivell  

- Nivell 0: perfils dõusuari que poden accedir al sistema = Grup dõusuaris  

- Nivell 1: grups de funcions addicionals que poden assignar -se a un usuari   = Grups 

addicionals de f uncions.  
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Es poden fer cerques fent Ctrl+F per codi i descripció. Al prémer les tecles es mostra el següent 

formulari:  
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Seleccionant una filera del formulari lõusuari pot posicionar-se en la fila cercada del grup d e 

funcions  i modificar les dades neces sàries. 

En aquest manteniment es pot informar codi i descripció, marcar com a passiu el grup de 

funcions , i assignar a un subgrup dõusuaris (Usuaris de Patologia, Usuaris de Radiologia, 

Administratius de Radiologia, Tècnics Radiologia) com es mostra en la següent imatge:  
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El subgrup dõusuaris serveix ¼nicament per si es vol tenir usuaris administradors de t¯cnics (que fan 

el manteniment dõusuaris t¯cnics) i/o usuaris administradors dõadministratius (que fan el 

manteniment dõusuaris dõadministratius).  Serveix únicament com a classificador de grups 

dõusuaris en grups superiors (Usuaris Patologia, Usuaris Metges Radiologia, Administratius 

Radiologia, Tècnics Radiologia)  

La columna Nivell grup és obligatòria  i ens indica el tipus de grup del que es tracta. Sõinformarà 0 

si es tracta dõun grup principal (rol dõusuari, grup dõusuari) o un grup secundari (grup de funcions 

addicionals que poden assignar -se a usuaris determinats). Veure Nivells grups d e funcions . 

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.  

 

4.1.1.2. USUARIS 

Des dõaquest formulari es podran definir els diferents usuaris que poden accedir al sistema. 

 

Les dades que sõinformaran de cada usuari seran: 

¶ Codi, amb el que accedir¨ a lõaplicaci· 

¶ Nom i dos c ognoms  

¶ Perfil/grup  dõusuari al que pertany. Aquest perfil tindrà assignades una sèrie de 

funcions del sistema que seran a les que lõusuari tindr¨ acc®s. Es podrà seleccionar 

entre els grups dõusuari definits com a Nivell 0 (grups principals) (Veure Nivells grups 

usuari) 

¶ Codi de professional  que t® assignat lõusuari. No ®s obligatori. 

¶ Idioma: determinar¨ lõ idioma en el que es visualitzar¨ lõaplicaci· quan es connecti 

aquest usuari.  

¶ SIC: usuari de connexi· al Sistema dõInformaci· Cl²nica del HIS 

¶ Passiu: permetr¨ passar a passiu un usuari que ja no sõha de poder connectar. 
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¶ Correu electr¸nic: camp opcional, per¸ necessari si lõusuari oblida la seva 

contrasenya  i vol rebre un correu electrònic amb la seva clau. També servirà per avisar 

a lõusuari de una nova prova de tele-radiologia a informar si lõusuari t® assignada la 

funció de notificació de nova prova de tele -radiologia i el seu professional està 

assignat a  lõ¸rgan sistema al que pertany la prova que sõha dõinformar. 

¶ Metge solŁlicitant: sõinformar¨ ¼nicament si lõusuari correspon a un metge que 

demana proves i al que volem donar accés a consultar únicament les proves 

demanades per ell. Sõha dõinformar un codi de metge sol·licitant (definit a la taula de 

metges sol·licitants).  

¶ Correu electr¸nic alternatiu: camp opcional, sõusa com correu alternatiu per avisar a 

lõusuari de una nova prova de tele-radiologia a informar si lõusuari t® assignada la 

funció de noti ficació de nova prova de tele -radiologia i el seu professional està 

assignat a lõ¸rgan sistema al que pertany la prova que sõha dõinformar. 

 

Es poden informar filtres per seleccionar llistes dõusuaris per diferents criteris: 

 

- Tipus professional: es podrà informar  un Tipus de professional . Es cercaran els usuaris que 

tinguin assignat un codi de professional que correspongui al Tipus de professional informat.  

 

- Subgrup Tipus professional:  es podrà informar un subgrup de p rofessionals. Es cercaran els 

usuaris que tinguin assignat un codi de professional que correspongui a un Tipus de 

professional assignat a aquest subgrup (Veure Subgrup Tipus Professional ) 

 

- Grup dõusuaris: es podrà cercar pels usuaris que hagin estat assignats a un mateix grup 

dõusuaris principal (veure Nivell grups usuari ) 

 

- Grup secundari: es podrà cercar per usuaris que tinguin assignat un grup d e funcions  

addicional (veur e Nivell grups usuari ) 

 

- Veure sols actius: permet fer la cerca solament dels usuaris Actius (no marcats com a 

passius)   

 

Es poden fer cerques fent Ctrl+F per codi i descripció.   Al prémer 

les tecles es mostra el s egüent formulari:  
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 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.  

 

 Bot· per resetejar la clau de lõusuari seleccionat.  Al pr®mer aquest bot· i acceptar 

lõopci· de resetejar es mostra una missatge indicant que la clau actual de lõusuari és 

Yearnnnn (on nnnn ®s lõany actual). 

 

Al entrar de nou lõusuari lõaplicaci· indica que la clau ha caducat i que ha dõintroduir una de 

nova.  
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Polsant sí, es redirigeix al formulari dõentrada de la nova clau on caldrà  posar com clau actual 

Yearnnn i com a nova clau la que lõusuari desitgi. 

 

 

 

 Prement aquest bot· lõusuari pot des bloquejar lõusuari quan aquest no recorda la 

clau i ha superat el nombre dõintents dõinformar una clau correcta. 

 Prement aquest botó, sõinforma la columna de Clau encriptada de lõusuari 

seleccionat, encriptant la clau assignada a aquest usuari . 

 

4.1.1.3. ASSIGNACIÓ DE GRUPS A USUARIS 

Aquest manteniment permet, seleccionant un usuari concret, assignar -li grups de funcions (grups 

secundaris) per que pu gui disposar de funcionalitats addicionals a les del grup principal al que 

està assignat (Veure Nivells grups usuaris) 

En la taula de la dreta es mostrar¨ el rol principal de lõusuari seleccionat en vermell, i aquest no 

es podrà eliminar en cap moment. Es mostraran, a banda, la resta de grups  secundaris  assignats 

a lõusuari seleccionat. 

En la taula de lõesquerra es mostraran la resta de grups dõusuari secundaris que existeixen i que 

lõusuari seleccionat no t® assignats. 
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Seleccionant un grup de la taula de lõesquerra i clicant el bot·  sõassignar¨ aquest grup 

dõusuari a lõusuari seleccionat. 

Seleccionant un grup de la taula de la dreta i clicant el botó  sõeliminar¨ aquest grup 

dõusuari a lõusuari seleccionat. 

 

4.1.1.4. CANVI  CLAU DõACC£S 

Es permet a lõusuari canviar la seva clau dõacc®s a lõaplicaci· des dõaquest punt de men¼, i 

es mostra el següent formulari:  

 

Es permet a lõusuari canviar la seva clau dõacc®s a lõaplicaci· des dõaquest punt de men¼, i 

es mostra el següent fo rmulari:  
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La clau dõacc®s ha de tenim una mida m²nima de 6 car¨cters, i en funció de la configuració 

sõobligar¨ a que sigui m®s o menys complexa (Maj¼scules, n¼meros, car¨cters especials,...). 

En cas de no arribar a la mida mínima es mostra el següent mi ssatge:  

 

En cas de no portar majúscules o números o caràcters especials , i que per configuraci· sõhagi 

determinat que les claus han de ser complexes,   es mostra el següent missatge:  

 

Si lõusuari intenta canviar la clau i torna a posar lõanterior se li mostra un missatge dõerror com 

el següent:  
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Si la clau nova i la seva repetici· no coincideixen es mostra el seg¿ent missatge dõerror: 

 

 

Si lõusuari canvia correctament la clau es tancar¨ aquest formulari deixant guardada la nova 

clau dõacc®s a lõaplicació. 

Aquest canvi de clau afectar¨ tan a lõacc®s a SISDI com a SISDWeb. 
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4.1.1.5. FUNCIONS 

 

Des dõaquest formulari es visualitza la llista de funcions disponibles en el sistema (nom de 

funció i descripci ó). Es podrà marcar com a passiva  una funció, i això evitarà q ue aquesta funció 

pugui assignar -se a un perfil dõusuari a partir del moment en que es marqui. 

Si una funció es marca com a passiu, encara que un usuari tingui assignada aquesta funció 

no podrà accedir a la funcionalitat associada a aquesta funció.  

 

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.  

 

4.1.1.6. FUNCIONS DELS GRUPS DE FUNCIONS 

Cada grup de funcions  definit tindrà assignades una sèrie de funcions del sistema que seran 

a les que els usuaris que tinguin assignats aquest grups  tindran accés.  

Seleccionant un grup  apareixer¨ la informaci· relativa al grup dõusuaris:  
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- Descripció del grup  

- Nivell que té assignat ( 0 = Grup principal, 1 = Grup secundari.  Veure Nivells grups funcions ) 

- funcions de lõaplicaci· a les que els usuaris del grup poden accedir.  
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Es podrà seleccionar un grup de funcions  desplegant el llistat o prement el botó , amb 

el que es tindrà accés a la cerca per codi o nom com es mostra en la següent imatge:  
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Un cop seleccionat un grup de funcions  polsant el botó de la lupa  es mostraran les 

funcions que aquest grup té afegides.  

El botó  permet copiar les funcions dõun grup De funcions  per enganxar -les  

en un altre grup de funcions . 
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 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un f itxer Excel.  

 

 

Al costat del resultat de la consulta es mostra el botó  per poder fer cerques de les 

funcions per codi o nom.  

 

 

Un cop fetes les modificacions oportunes amb el botó  sõacceptaran els canvis. 
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 aquest botó permet la sortida del formulari al formulari principal.  

 

 

4.1.1.7. IDIOMA  

Aquesta funci· nom®s ®s accessible per lõadministrador de sistema. 

El sistema contempla la visualitzaci· de les pantalles i missatges en m®s dõun idioma. 

Lõ idioma ®s un par¨metre de lõusuari i el sistema possibilita la traducció i adaptació dels 

missatges a altres idiomes dõuna forma ¨gil. 

Des dõaquesta funci· sõaccedeix al manteniment  de taules de missatges i literals de pantalla 

que possibiliten la traducci· de lõaplicaci· en 4 idiomes: catal¨, castell¨, angl¯s i franc¯s. 

Es fa la traducció de:  

¶ Taula de títols, on es definiran els títols dels formularis, controls, etc.  

 

¶ Taula de missatges on es defineixen els missatges dõerror, av²s, informaci·, etc. 
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Les dues taules tenen text en català  i castellà  ja definit i el text dels altres idiomes estarà a 

disposici· de lõadministrador de sistema que hi podr¨ accedir per tal de realitzar la traducci· a 

qualsevol dels altres tres idiomes, o bé modificar -ne text.  

A cada usuari se li assigna un idioma entre català, castellà, anglès o francès. En el moment de la 

connexi· el sistema determina a partir de lõusuari informat lõ idioma amb el que es treballarà 

mentre duri la connexió.  

 

4.1.1.8. PARAMETRITZACIÓ 

 Hi ha uns par¨metres que es poden definir per cada usuari, i dõaltres a nivell de tota 

lõaplicaci·. 

Aquesta funci· ®s accessible per lõadministrador del sistema. La pantalla de parametritzaci· 

del sistema té tres pestanyes que classifiquen els paràmetres en quatre grups:  

 

 

 

¶ Dades generals  
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En aquesta pestanya  es mostra la definició  del cen tre on sõha instalŁlat, i el prefix  del 

pacient . 

Es pot definir tamb® (®s opcional) un prefix dõAccession Number: si sõinforma, quan es 

generi un Accession Number per un estudi associat a una exploraci· del SISDI, sõassignarà 

aquest prefix  al AccessionNumb er de lõestudi. 

En el cas dõinstalŁlacions a on es tingui integraci· amb el HIS a trav®s de CACH£, es 

veuran també dos panells a on es visualitzaran  els processos actius de recepció de 

solŁlicituds i de trasp¨s dõactivitat de Radiologia i Patologia. 

Es pot definir el n¼mero dõetiquetes per defecte per imprimir per programaci· i pacient 

de Radiologia.  
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¶ Bases de dades  

o Dades RAIM: Nom o adreça IP del servidor en el que resideix la base de dades, 

Nom de la base de dades, codi dõusuari de connexi· amb la base de dades, 

Password de connexió, Timeout per defecte  

o Dades PACS: Nom o adreça IP del servidor en el que resideix la base de 

dades, Nom de la base de dades, codi dõusuari de connexi· amb la base de 

dades, Password de connexió, Timeout per defecte  
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¶ Serveis NT: Sols per instal·lacions a on tenim integració amb el HIS a través de CACHÉ. 

Permet modificat par¨metres de les entregues dõactivitat realitzades SISDI, entregues 

dõactivitat realitzades SIPAT, enviament de noves solŁlicituds SISDI, recuperaci· de 

números dõhist¸ria fusionats en SISD/SIPAT, entregues dõactivitat informades SISDI, 

entregues dõactivitat urgent SISDI i recuperaci· de solŁlicituds SISDI.  
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¶ Integraci·: mostra informaci· sobre la configuraci· dõintegraci· amb altres Sistemes 

dõInformació. 
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4.1.1.9. CONFIGURACIÓ REPORTS 

 

Pantalla que permet configurar el disseny de lõInforme de Radiologia,  de lõInforme Fi de 

Ronda (Cribratge de Mama)  i cartes dõinvitaci·, citaci· i resultats de cribratge, adaptant -lo a les 

necessitats de cada client . El canvi de configuraci· del registre òInforme de Radiologiaó afecta 

tamb® al disseny del Full dõInfermeria i Full dõAnest¯sia. La configuració de la carta de resultats, 

tamb® sõaplica a les cartes de resultats per a ABS. 
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Es defineix una primera versió per defecte per cada tipus de document, que no es pot 

modificar ni eliminar (disseny de fàbrica).  

 

Per canviar una versi· de activa a no activa i viceversa sõutilitzar¨: 

: Versió activa, si es clica es desactivarà.  

: Versi· no activa, si es clica sõactivar¨. 
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Per que una versió es faci servir a nivell de tota la aplicació  cal que la marquem com a versió 

activa:      .  

Una versió es podrà desactivar amb el mateix switch   només si hi ha alguna altra 

versi· dõaquest mateix tipus dõinforme ja activa que tingui els mateixos, o menys, paràmetres 

associats.  

Es poden configurar dissenys específics per diversos paràmetres  en cas de informes : 

 

En el cas de cartes els dissenys específics es fan per centres de cribrat:  

 

Es pot crear una nova versi ó del document a par tir dõuna versi· pr¯via seleccionant la versi· 

origen i prement el botó . Aquesta nova versió és modificable, fins al moment en que es 

marca com a versió Activa.  

Si es desitja crear una nova versió específica amb alguns paràmetres  en concret (tipus de 

p rova, òrgan sistema, catàleg, centre i/o seu) caldrà seleccionar aquests valors als desplegables 

abans de prémer el botó.  

 

El botó  permet eliminar una versi· dõun tipus dõinforme, sempre i quan no estigui 

marcada com a versió Activa.  

El botó  permet ge nerar el fitxer .css a partir dels paràmetres de configuració 

dõaquest. Sense generar aquest fitxer .css no es pot visualitzar lõinforme. 
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El botó  permet previsualitzar com quedarà una versió no marcada com a Activa 

dõun tipus dõinforme, un cop fetes les modificacions en la configuració que es necessitin.  

 

Clicant sobre els diversos controls que conformen el report accedim a un formulari específic 

de configuraci ó del control, diferent segons el tipus de control que haguem seleccionat:  

 

 

 

- Configuració de l a p¨gina: bot· de òDefinir Marges del PDFó 

Clicant a aquest control accedim a la pantalla de configuració de la pàgina:  
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En aquest formulari definim els marges dõimpressi·, lõinterlineat de la Capçalera i del Cos de 

lõInforme. 

Quan es situem sobre un dels  camps dels Marges, es marca en vermell en el dibuix de 

lõesquerra lõelement que estem definint: 

 

 



 
Manual usuari  

Pàgina 59 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

 

 

 

A lõetiqueta de la part inferior es mostren els valors que hi havia configurats abans de fer les 

modificacions en els marges:  
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Al salvar la configur ació  el sistema valida si els valors informats dels marges són compatibles 

amb la impressió  del document en f ormat DINA4. Si sobrepassen la mida dõun DINA4 es d·na un 

av²s i sõhan de canviar els valors: 

 

Interlineat: Els valors possibles són 90%, 100% o 110% 

- Configuració de logos: botons  de òImatge Esquerraó i òImatge Dretaó 

Sõaccedeix al formulari a on es pot assignar una imatge concreta a la ubicació seleccionada 

des del formulari anterior. Si no hi ha cap imatge definida, el sistema buscarà la imatge qu e es 

tingui configurada per defecte en el moment dõimprimir lõinforme. 

 

Si el control ja té una imatge assignada es mostra al accedir al formulari:  
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El bot· dõeliminar  sõactiva si tenim una imatge assignada. Si es prem, sõelimina la 

imatge del control,  i si sõimprimeix lõinforme el logo que apareixer¨ ser¨ el que tinguem configurat 

per defecte.  

Si es vol canviar la imatge, primer sõha de eliminar la imatge assignada amb el bot·  i 

sõactivar¨ el bot·  per poder assignar una imatge.  

 

El botó de Cercar F itxer  sõactiva quan no tenim cap imatge assignada al control, i 

permet accedir a una imatge que tinguem en el nostre ordinador . Les extensions dõarxius que es 

mostren són : *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png :  
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Un cop seleccionat l õarxiu de la imatge a carregar, i prement el bot· de òObriró, la imatge 

seleccionada sõincorpora al contenidor de la imatge. 

Si la mida de la imatge ®s m®s gran que el la mida de lõespai reservat al logo, el sistema d·na 

un avís:  

 

Si es respon  que si que es vol redimensionar, es mostr a la imatge amb les mides que tindrà en 

el logo:  
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Si es respon que no es vol redimensionar, es mostrarà la imatge amb les seves mides reals. En 

aquest cas, a lõapar¯ixer en el informe pot mostrar-se deformada. Es recomana redimensionar la 

imatge quan el s istema d·na lõav²s de que ®s massa gran. 

Si la imatge que sõha carregat correspon  a un fitxer *.png, si la imatge és més gran que la 

mida recomanada, si es respon  que si que es vol redimensionar apareix el següent avís:  

 

Ja que si el fitxer .png té transp arència, la reducció de la imatge no es fa correctament. Si la 

imatge no té transparència es pot reduir sense problemes.  
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- Configuració de  camps  

 
 

Es mostra formulari a on es mostra la configuració del control seleccionat:  

- Fonts: 

 
 

El camp EX EMPLE ens mostra com quedarà el text aplicant la configuració de font 

seleccionada.  

 

Per canviar la Font, i la mida  de la font, s õha de pr®mer el bot· de configuraci·  

que accedeix a la subpantalla de manteniment de les fonts:  



 
Manual usuari  

Pàgina 65 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

 
 

La opció de Tatxat  no es té en compte en la configuració del report, encara que es marqui 

no tindrà cap efecte.  

 

Es selecciona la configuració de font que es vulgui, i clicant a Acceptar es retorna a la 

pantalla anterior, mostrant la configuració seleccionada.  

 

Sõha de tenir en compte que la Font seleccionada sols ser¨ visible si lõusuari la t® instalŁlada 

en el seu sistema. Per precauci·, al generar lõinforme, si no es troba la Font seleccionada, es 

va a buscar altres fonts alternatives configurades en el sistema, per si la primer a no està 

instal·lada. Es recomana per aquesta raó seleccionar fonts que siguin estàndards . 

 

El botó , que apareix únicament quan estem configurant un dels controls de 

capçalera, per met copiar la Font (Font Family i  Font Size) seleccionada en aquest contr ol a 

tots els controls de capçalera.  

 

- Altres dades:  
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Camp Funció: permet seleccionar la dada que volem que aparegui en el control seleccionat, 

entre les dades de la llista : 

 
 

Camp Literal: Si el camp funció el deixem en blanc, podrem informar un Literal , en aquest cas a 

lõinforme aquest camp apareixerà sempre amb aquest valor fix.  
 

 
 

Si sõinforma el camp  Funci· i el camp Literal, al clicar al bot· de Salvar el sistema ens d·na un 

error i no ens deixa salvar.  
 

 
 

Camp visible  permet marcar el camp per  que sigui visible o no visible en el 

Report.  

 

Camp etiqueta  es visualitza solament en els Informes Fi Ronda, camps de la 

Cap­alera. Indica si ha dõapar¯ixer una etiqueta abans de la dada que anem a buscar (per 

exemple, en el cas que el camp correspongui  a Nom pacient , abans del nom apareixeria òNom:ó 
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- Configuració de Títol Informe Radiologia   

 

Els camps que apareixen s·n els descrits a lõapartat anterior (Configuració de camps ), però 

sõafegeix el cap òTabulaci· esquerra (p²xels)ó:  

Aquest valor permet sagnar el títol per que quedi ben centrat entre les imatges de la capçalera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Configuració de Títol sota logo, Peu, Títol Fi Ronda  
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El formulari ®s igual al de lõapartat de Configuració de Camps , però en aquest cas el camp 

Funció apareix deshabilitat mostrant la funció que té assignada per defecte, però permet 

informar el Literal encara que el camp funci· estigui informat. Si sõinforma un literal, al construir 

lõInforme es mostrarà el Literal informat en lloc de calcular -lo com es fa per defecte.  

 

   

- Configuració de camps de text lliure  

Alguns camps com la nota addicional abans del peu de pàgina o la nota abans de la signatura 

son de text lliures, per omplir aquests camps e s far¨ a trav®s del seg¿ent formulari dõedici· de 

text HTML: 
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El text apareixerà a  lõiinforme tal com es configuri en aquesta pantalla (font, mida, estil, etcètera).  

Per desar els canvis es farà prement el botó  i per sortir sense gravar amb . 
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- Configuració de camps de text de les cartes  

Les cartes associades a cada configuració tenen múltiples textos depenent del tipus invitació,  

citació o  resultats i poden ser diferents per cada centre de cribratge o en el cas de resultats per 

tipus de resultat del cribratge.  Al clicar sobre els textos del cos del text els textos sota les signatures, 

i els diferents textos al peu de la carta, sõobre un manteniment on es veu una grid amb tots els 

continguts associats,  

 

 

El la llista desplegable  perme t filtrar la grid per un centre de cribratge. 

Els continguts que apareix en  a les caixes de text amb format a la part inferior corresponen a la 

línia seleccionada de la grid.  

Per guardar les modificacions, es clica el botó , si el que volem és sortir cliq uem el botó 

. 
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Si volem que els canvis es guardin a tots els models de carta, que tenim a la grid, sõha de marcar 

 
abans clicar sobre el botó de guardar.  

 

El botó  permet editar els camps que són massa petits.  

 

Apareix aquesta pantalla que ens permet escriure còmodament.  

 

Per guardar les modificacions, es clica el botó   , si el que volem és sortir cliquem el botó 

. 

 

4.1.1.10. ÚLTIMES NOVETATS 

Pantalla per poder editar les últimes novetats incloses en la versió.  
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4.1.1.11. AVISOS 

Amb aquesta funci· lõ administrador pot afegir avisos que es mostraran als usuaris al accedir 

a lõaplicaci·. 

 

 

Al accedir es veur¨ lõav²s de la seg¿ent manera. 
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4.1.1.12. AVISOS PERIÒDICS 

 

Aquesta funcionalitat permet a lõadministrador editar un av²s peri¸dic que apareixer¨ cada 

ònó vegades a lõaccedir a SISDI.  
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4.1.1.13. AVISOS USUARIS 

Pantalla de manteniment d'avisos per usuaris i grups d'usuari.  

 

 

Es poden realitzar cerques per aplicació i mostrant o no els missatges que ja no son actius.  
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Accions que es poden realitzar des d'aquesta panta lla: 

- Afegir nous registres , afegir nous missatges a mostrar, indicant a quina aplicació s'ha 

de mostrar, SISDI, SISDWEB o *  (Totes), la data inici i la data fi de visualització del missatge i quins 

usuaris o grups d'usuaris poden visualitzar el missat ge.  

- Modificar registres , al seleccionar un registre de la taula de missatges es pot 

modificar qualsevol dada i guardar.  

- Eliminar registres , al seleccionar un registre de la taula de missatges amb aquest 

botó s'elimina el registre.  
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4.1.2. MANTENIMENT DE TAULES 

4.1.2.1. MANTENIMENT PROFESSIONALS 

4.1.2.1.1. TIPUS PROFESSIONAL 

Diferents tipus de professionals que treballen en els Servei de Diagnòstic per la Imatge.  

Seõls pot relacionar amb un subgrup de usuari (Usuaris patologia, Usuaris metges de 

Radiologia, Tècnics de Radio logia, Administratius de Radiologia) i assignar una categoria.  La 

categoria és fa servir en la integració amb HC3 . Quan lõusuari fa una consulta a HC3 sõha 

dõinformar un perfil, que correspon a aquest camp: la codificaci· que sõha de fer servir ®s la que 

faci servir aquest sistema  (actualment òMDó = Metge, òNUó = Infermera, òSCó = Sanitari carrera 

superior, òURGó = Urg¯ncies ). 

 

Permet modificar els registres amb el botó .  Aquests grups dõusuari estan gestionats dins 

lõaplicaci· pels usuaris administradors, no es pot  donar dõalta nous tipus de professionals  ja que 

no serien funcionals.  Sols els desenvolupadors podran crear nous tipus de professionals.  
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Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si e s desitgen guardar els canvis:  

 

Si selecciona òS²ó es desaran els canvis, si selecciona òNoó es sortir¨ de la pantalla sense gravar. 

 

 

4.1.2.1.2. PROFESSIONAL 

Cadascun dels professionals dels Servei de Diagnòstic per la Imatge. A cadascun dels 

professionals se li ha  dõassignar un grup de professionals . 

Marcant la columna Passiu en un determinat registre evitem que el codi de professional 

corresponent es pugui fer servir partir dõaquest moment en qualsevol punt de lõaplicaci·. 

Si el tipus de professional és un metge, pot informar -se també el seu Número de col·legiat ,  la 

província del col·legi , en Número de col·legiat complet així com el Tipus de document 

identificatiu i el Numero de Document identificatiu . Totes aquestes dades són necessàries per que 

lõusuari associat al professional pugui accedir a realitzar consultes a HC3. El N¼mero de colŁlegiat 

és necessari també per poder treballar amb la Targeta electrònica de Firma professional 

(signatura electrònica).  

El camp Número de col· legiat complert   ha de tenir el format requerit per HC3 per que lõusuari es 

pugui connectar a aquests sistema a fer consultes, i per que es puguin publicar els informes 

elaborats per aquest professional.  

Hi ha la possibilitat de configurar el sistema per t al de que es calculi automàticament aquest 

N¼mero de colŁlegiat complert. Si aix² ho tenim configurat, quan donem dõalta un professional o 

quan modifiquem alguna dada del seu registre automàticament es calcula el Número de 

col·legiat complert. També dispos em dõun bot· espec²fic per rec¨lcul del N¼mero de colŁlegiat 

complert de tots els professionals:  

Amb aquesta configuració la columna Número de col·legiat complert apareix com a no 

modificable.  
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El camp  permetrà filtrar pels professionals Act ius (Col umna Passiu no 

marcada)  

Es pot anar directament a un professional concret clicant <Ctrl> + <F>:  

 apareix pantalla de cerca de professional per nom: 

seleccionant el professional i clicant a Acceptar es retorna a la pantalla de Professionals situant -

se el cursor en el registre corresponent al professional seleccionat.  

Permet afegir i modificar registres  desant els canvis  amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar  els canvis:  
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Per la configuració amb la connexió a HC3 el professional haurà de tenir informats el DNI, Número 

de colŁlegiat, el Document dõidentitat i el tipus. 

Per a que un professional pugui fer servir la  signatura electrònica haurà de tenir informat el 

Número de col·legiat i la província del col·legi.  

Per poder fer la gestió dels residents el professional necessitarà tenir informat lõany de resid¯ncia. 

Aquesta dada sõhaur¨ dõanar canviat a mida que el Resident canviµ dõany de Resid¯ncia. 

Si el professional és extern, es pot informar lõempresa per la que treballa.  

 

 

4.1.2.1.3. ANY DE RESIDÈNCIA 

Es determina a quin any de residència pot un resident signar sol un informe.  

 

 

 

4.1.2.1.4. EMPRESA 

Sõinforma de les empreses a les que pot pertànyer un professional extern. Marcant la empresa 

com passiva evitem que es pugui fer servir a partir dõaquest moment. 
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4.1.2.1.5. ÒRGAN-SISTEMA PER PROFESSIONAL 

La funció permet assignar un professional a un o més òrgan sistema o tipus de prova . 

Seleccionant un professional, ja sigui informant directament el seu codi, seleccionant -lo de la 

llista de que disposa el camp, o Cerca nt -lo per nom  (botó ) i prement el botó de Cercar (

) apareix la informació relativa a aquest professional: òrgans sistema o tipus de prova 

assignats a aquest professional: codi i descripció.  

file://///cimd-b05/Documentacio/MigracióSISDClient/ManualUsuari/helpSISDI/helpSISDIcatala/cerca_per_nom.htm
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Per afegir o modificar un òrgan  sistema o un tipus de proves  pot fer desplegant el combo del 

llistat: 

 

 Amb el botó  del costat del llistat sõaccedir¨ a la pantalla de òCerca Valors per nomó on 

sortirà un llistat filtrable de tots els Òrgan sistema disponibles; sel eccionant -ne un i prement  

 sõafegir¨ autom¨ticament al llistat.  
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Amb els botons  de copiar  i enganxar  es pot copiar tots els òrgans sistema i tipus 

de prova de un professi onal a un altre, només cal sel eccionar el professio nal origen, prémer  

copiar, sel eccionar el professional destí i prémer  enganxar . 

Important tenir en compte que a la pantalla de prioritzaci· filtrar¨ autom¨ticament per lõ¸rgan 

sistema que tingui assignat el professional.  

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

 

4.1.2.1.6. SIGNATURA PROFESSIONAL 

Afegir o eliminar la assignaci· dõun professional a la imatge de la seva signatura escanejada . 

La imatge  ha de tenir la mida adequada per a que càpiga dins el continent del document a on 

a dõapar¯ixer, tal com es vegi en aqu esta pantalla és com apareixerà en el document 

corresponent.  

La mecànica és la  següent:  
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- Sõedita la imatge des de qualsevol editor dõimatges, es selecciona la imatge i es fa un 

copiar:  

 

- Situem el focus sobre el camp corresponent a la imatge de la pantalla, i fem clic en el 

botó dret del ratolí  

 

- Seleccionem Enganxar del menú contex tual: la imatge sõenganxar¨ en el contenidor 

dõimatge 
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- Clicant al botó de Salvar  fem que la imatge de la signatura quedi assignada al 

profe ssional seleccionat.  

 

El botó  permet eliminar la imatge de la signatura assignada a un professional.  

 

4.1.2.2. ÒRGAN-SISTEMA 

4.1.2.2.1. ÒRGAN-SISTEMA 

Les taules dõ¸rgan sistema sõutilitzen per estructurar i organitzar les diferents exploracions que 

realitza el SDI en els diferents àmbits i especialitats.  

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhab ilitar un registre 

determinat que no pot eliminar -se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer 

servir.  

Cadascun dels ¸rgan sistema sobre els que es poden realitzar proves en el SDI. Sõinforma el codi 

i la descripció.  

També es pot info rmar un interval dõedats:  aix¸ ens permet per exemple definir un ¸rgan sistema 

Pediatria, assignant lõ interval dõedats que interessi (per exemple, de 0 a 14 anys). Es pot definir un 

interval secundari (per exemple si en el cas dõ ingressats a determinade s àrees lõ interval dõanys 

de pediatria acaba en els 18 anys).  

La funci· permet donar dõalta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar 

òrgans sistemes  
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Permet afegir i modificar registres  desant els canvis  amb el botó . 

Es pot expo rtar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis:  

 

 

4.1.2.2.2. TIPUS DõEXPLORACIĎ PER ÒRGAN-SISTEMA 

Des dõaquesta funci· sõassignen tipus dõexploracions a ¸rgans sistemes.  

Seleccionant un òr gan sistema a través del desplegable o Cercant -lo per nom  (botó ) , es 

poden assignar, eliminar o modificar els diferents tipus dõexploració que es poden realitzar sobre 

aquest.  

Un mateix tipus dõexploraci· pot tenir m®s dõun ¸rgan sistema assignat. Per exemple, Abdomen i 

Pediatria. El que sõassigni un o altre en una exploraci· determinada dependr¨ en aquest cas de 

lõedat del pacient. Si sõha determinat que lõ¸rgan sistema pediatria tingui com a interval dõedat 

de 0 a 14 anys, quan sõenregistri lõexploraci· a un pacient, sõassignar¨ un ¸rgan sistema o un altre 

en funci· de lõedat dõaquest pacient. 

file://///cimd-b05/Documentacio/MigracióSISDClient/ManualUsuari/helpSISDI/helpSISDIcatala/cerca_per_nom.htm
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Amb el botó  del costat del llistat sõaccedir¨ a la pantalla de òCerca Valors per nomó on 

apareixer¨ un llistat filtrable de tots els tipus dõexploració; sel eccionant -ne un i prement    

sõafegir¨ autom¨ticament al llistat. Per exemple a la següent figura busquem totes les 

exploracions que co ntinguin òmamoó al nom : 
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Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.2.3. TIPUS DE PROVA 

Cadascuna de les proves que el SDI pot realitzar. Sõinforma el codi, la descripci· i el codi de tipus 

de prova que retornen les modalitats DICOM.  
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La funció permet donar d õalta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar 

tipus de proves.  

Permet afegir i modificar registres  desant els canvis  amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà aban s si es desitgen guardar els canvis:  
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4.1.2.2.4. TIPUS EXPLORACIÓ 

Diferents tipus dõexploraci· que realitza el SDI. Sõinforma: 

¶ Codi  

¶ Descripció  

¶ Codi tipus de prova: tipus de prova a la que correspon aquest tipus dõexploraci· 

¶ Temps previst realització està obsolet, ara es defineix pel Tipus dõexploraci· + aparell. 

La funció permet  donar dõalta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar 

tipus dõexploraci· 

 

 

Permet afegir i modificar registres  desant els canvis  amb el botó . 

Es pot exportar el l listat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis:  
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4.1.2.3. MACROS 

4.1.2.3.1. TIPUS MACRO 

Des del punt de menú Arxiu - Manteniment de Taules - Macros - Tipus de Macros es defineixen 

els diferents tipus de mac ros que es poden fer servir.  

Es pot canviar la descripció, posar -les a passiu i crear nous tipus de macros.   

La creació de noves macros es reserva a la part de desenvolupament de SISDI: cada tipus 

de macro es fa servir en un punt diferent de lõaplicaci·. 

 

 

- 01 Motiu: en el Motiu de lõinforme 

- 02 Informe: en el cos de lõinforme 

- 03 Conclusi·: a la conclusi· de lõinforme 

- 04 Informació administratiu: en el camp corresponent a Informació per  

programació, en el moment de Revisar una petició  
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- 05 Informació tècnic:  en el camp corresponent a Informació addicional, en el 

moment de Revisar una petició  

- 06 SMS Notificació programació: text SMS notificació programació  

- 07 SMS Recordatori programació hores abans: text SMS per recordar cita hores 

abans.  

- 08 SMS Notificació di sponibilitat de resultats: text SMS per notificar disponibilitat de 

resultats.  

- 09 Recomanacions al fer informe: pestanya de Recomanacions  al fer  informe  de 

la pantalla dõinformes 

- 10 Criteris valoració informes: text que apareixerà en el moment de revisar u n 

informe previ dõun pacient. 

- 11 Informe Cribratge HC3: estructura de lõinforme resum de Cribratge que es 

genera per publicar a HC3.  

- 12 Text correu a Metge sol·licitant: text per defecte que apareixerà al prement e l 

bot· dõenviament de correu des de pantalla dõinformes. 

- 13 Text fi informe: text que apareix sempre al final de lõinforme en funci· de la 

exploració que estem informant  

- 14 Text correu Notificaci· Nova petici· Teleradiologia: el rep el radi¸leg de lõ¸rgan-

sistema de la exploració.  

- 15 Text correu a  Metge Sol·licitant (priorització): text per defecte que apareixerà 

prement el bot· dõenviament de correu des de pantalla de revisi· de solŁlicituds. 

 

Amb el botó  s'accepten les modificacions que s'han fet.  

Amb el botó  s'exporta a Excel els tipus de ma cros 
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4.1.2.3.2. MACRO 

Des del punt de menú Arxiu - Manteniment de Taules - Macros - Macros s'accedeix al 

manteniment de les macros.  

 

Es pot afegir noves macros o modificar les existents, per cada macro definida s'ha de dir a 

quin tipus de macro pertany.  

Cada macro  es pot definir en els diferents idiomes: català, castellà, francès i anglès.  

Sõha dõinformar obligat¸riament un Tipus de macro , que determinarà a on es pot fer servir 

aquesta.  

Els usuaris que tinguin la funci· dõeditar HTML de macros assignades veuran un botó  a 

la ba rra dõeines del control dõedici· de text que permetr¨ visualitzar i editar el codi HTML de 

la macro.  ES RESPONSABILITAT DE LA PERSONA QUE MODIFICA EL CODI HTML DE QUE LA 

CODIFICACIĎ HTML SIGUI CORRECTA. SõHAURë DE COMPROVAR QUE FENT SERVIR LA MACRO 

MODIFICADA A PARTIR DEL CODI HTML A LõELABORAR UN INFORME, AQUEST INFORME ES 

VISUALITZA CORRECTAMENT. 
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El botó  permet accedir a la funci· dõAssignaci· dõExploracions a una macro. Si tenim 

seleccionada una macro al prémer el botó, accedim al formulari amb aquesta macro 

informada.  

El botó Acceptar  permet salvar les modificacions realitzades. Clicant el botó de Sortir 

, si hi ha modificacions pendents de salvar es demana a lõusuari si vol guardar les 

modificacions.  

 

 

4.1.2.3.3. MACRO (FILTRE ÒRGAN-SISTEMA)  

El manteniment és idèntic al Manteniment de Macros  amb la diferència que sols apareixeran 

les macros associades a exploracions dels òrgan -sistemes que tingui el pr ofessional de lõusuari 

assignats.  

Si lõusuari connectat no t® cap professional assignat, a lõaccedir a la funci· ens apareixer¨ el 

següent missatge:  

 

I no podrem accedir a la funció.  

Si lõusuari si que t® assignat professional, per¸ aquest professional no té òrgans -sistemes 

associats , apareix el següent missatge:  
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I tampoc accedirem a la funció.  

Aquest manteniment permetrà que els radiòlegs que tinguin accés a aquest punt de menú 

puguin modificar solament les macros que estiguin associades a òrgans -sistema que tingui el 

professional assignats.  

Es podran donar dõalta macros, per¸ per poder modificar-les des dõaquest punt de men¼ 

sõhauran dõassignar a exploracions amb lõ¸rgan-sistema que correspongui.  

Així com en el manteniment general de macros  es pot assignar qualsevol tipus de macro, des 

dõaquest punt de men¼ sols es poden assignar els seg¿ents tipus de macro: 

 

01 Motiu   

02 Informe   

03 Conclusió   

05 Informació tècnic   

13 Text fi informe   

  



 
Manual usuari  

Pàgina 97 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

4.1.2.3.4. EXPLORACIONS PER MACRO 

Per les macros ass ociades a textos d'informes, es pot assignar l'ACR i aquest sõassigna  

automàticament  a lõinforme al seleccionar la macro des de la pantalla de l'informe.  

 

 

La llista de lõesquerra mostra les exploracions no assignades a la macro. La llista de la dreta 

mo stra les exploracions assignades a la macro.  

El botó  assigna les exploracions seleccionades de la llista de lõesquerra a la macro. 

El botó  desassigna les exploracions seleccionades de la llista de la dreta de la 

macro.  

Amb el botó  es copi en  les línies de la llista seleccionada i amb el botó  

sõenganxa en una altre macro  (els dos botons serveixen per copiar les exploracions assignades a 

una macro a una altra macro) . 

El botó  permet eliminar el codi ACR de les exploracions seleccionades de la 

llista de la dreta (les assignades a la macro).  
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El botó  permet assignar un codi ACR a les exploracions seleccionades de la llista 

de la dreta (les assignades a la macro), accedint a la següent pantalla:  

 

 

4.1.2.3.5. MACROS PER EXPLORACIÓ 

Pantalla que permet gestionar le s macros associades a una exploració. Per cada exploració 

apareixerà un llistat amb les macros que te associades. Per assignar noves macros a una 

exploració caldrà triar -la al desplegable del llistat i després gravar les dades, al seleccionar 

una macro del  llistat apareixer¨ a sota el contingut dõaquesta. 
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Amb el botó  s'accepten les modificacions realitzades.  

Amb el botó  es copi en  les línies de la llista seleccionada i amb el botó  

sõenganxa en una altre exploració . 

 

Grup proves revisió per Macro 

Des d'aquest punt de menú es configuren macros que defineixen criteris de revisió i estan 

associades a grups de proves.  En el moment de revisar un informe previ dõun pacient un 

adjunt pot consultar els criteris de revisió corresponents al grup de proves al q ue pertany 

lõinforme que est¨ revisant. 
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Amb el botó  s'accepten les modificacions realitzades.  

Amb el botó  es copia la línies de la llista seleccionada i amb el botó  es copia 

en una altre macro.  

 

 

 

4.1.2.4. CATÀLEG 

Des dõaquest punt de men¼ sõaccedeix al manteniment de les taules de catàleg  

dõexploracions. 

Les taules de catàleg són les que configuren de forma complerta cada una de les 

exploracions del catàleg del SDI.  
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A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de Passiu per permetre inhabilitar un 

registre determinat que no pot eliminar -se perquè  t® informaci· relacionada, per¸ que ja no sõha 

de fer servir.  

A continuaci· sõexplica el submen¼ on sõaccedeix a les funcions de manteniment dõaquestes 

taules.  

 

4.1.2.4.1. CATÀLEG EXPLORACIONS 

Des dõaquest men¼ sõaccedeix al manteniment  del cat¨leg complert dõexploracions del SDI. 

Cada exploraci· del cat¨leg estar¨ agrupada en tipus dõexploracions. 

La funci· permet donar dõalta, modificar, donar de baixa, posar en estat de passiu i consultar 

exploracions del catàleg, i a ssignar un o més materials, procediments especials,  seqüències, tipus 

dõinjecci·, terapèutiques , radio fàrmacs , complicacions, medicació, antecedents, documents i 

Codis diagnòstics de MN  per cada exploració.  

Al modificar una dada dõun registre del cat¨leg el registre ens apareix en vermell, de manera 

que sabem els registres que hem modificat.  

 

Sõinforma: 

¶ Codi  

¶ Descripció  

¶ Codi  - Descripci· del tipus dõexploraci·  

¶ Temps previst de realització  

¶ Kilowatts dõexposimetria 

¶ Miliampers per segon exposimetria  

¶ mA/s (mi liampers per segon)  

¶ mGy (miliGray)  

¶ Nombre de plaques  

¶ Nombre de dispars  
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¶ Codi RadInt. Espanya  

¶ Codi RadInt. Europa  

¶ Grup dõexploracions 

¶ ICD 

¶ Lateralitat  

¶ Prioritzable  

¶ Unitat relativa de valor  

¶ Passiu 

¶ Inespecífic  

¶ Només informar  

A cada exploració se li pot assignar , des de  diferents  pestanyes de la pantalla , el següent:  

¶ Protocol:  sõinforma el protocol associat a la exploraci· a trav®s dõun combo amb 

totes les opcions . 

 

Permet la cerca a través del Manteniment de Protocols  amb el botó  on es podrà 

seleccionar un protocol o afegir -ne un de nou. Al tornar amb el botó  el 

protocol que estigués seleccionat a la graella  sõinformar¨ autom¨ticament al 

desplegable.  

 

 

¶ Materials : on sõinforma del codi de material i la quantitat. Es pot visualitzar la 

descripci· dõaquest material. 
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Permet la cerca per codi/descripció prement el botó : 
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Permet copiar i enganxar dades dõun altre cat¨leg dõexploracions prement els botons 

. 

¶ Procediments especials : sõinforma el codi i es visualitza la descripci·. 

 

¶ Seqüències : sõinforma el codi i es visualitza la descripci·. 
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¶ Terapèutiques : sõinforma el codi i es visualitza la descripci·. 

 

¶ Radio fàrmacs : sõinforma el codi i es visualitza la descripci·, activitat i unitats. 

 

¶ Complicacions : sõinforma el codi i es visualitza la descripció.  

¶ Medicació : sõinforma el codi i es visualitza la descripci·, quantitat i unitats. 
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¶ Antecedents : sõinforma el codi i es visualitza la descripci·. 

 

Permet la cerca dõantecedents prement el botó  : 
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¶ Documents: sõinforma el codi i es visualitza la descripció.  

¶ Diagn¸stics MN: codis diagn¸stics de MN. Sõha dõinformar tipus de diagn¸stic i 

diagnòstic.  

 

Amb el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.4.2. VIES DõADMINISTRACIÓ 

Des dõaquest punt de men¼ es permet el manteniment de les vies dõadministraci·, amb les 

que es pot administrar un medicament.  

La funci· permet donar dõalta, modificar, donar de baixa i consultar vies dõadministraci·. 
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Amb el botó  sõaccepten els canvis, el botó  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 
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4.1.2.4.3. UNITATS 

 

Des dõaquest punt de men¼ es fa el manteniment del codi i descripci· de les unitats de 

mesura.   

La darrera columna correspon al Tipus dõunitat de Dosi de radiaci·. Si una unitat en concret 

sõutilitza per mesurar la Dosi de radiaci· aplicada a un pacient al realitzar una exploraci·, el Tipus 

dõunitat assignat a aquesta Unitat de mesura determinar¨ el text que apareixerà en el informe 

en el apartat a on sõindica la Dosi de radiaci· aplicada a al pacient 

La funci· permet donar dõalta, modificar, donar de baixa i consultar Unitats de mesura. 

Aquestes unitats de mesura es faran servir al registrar consums, medicació , contrastos, ...  

 

Amb el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 
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4.1.2.4.4. MATERIALS 

 

A cada material se li assigna  un tipus de material. I cada tipus de material pot tenir assignat 

un gru p de materials:  

Taula de tipus de materials:  

 

En funció del tipus de material que assignem a un material, determinarem  el grup de materials 

al que pertany.  

Els grups de materials poden ser:  
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- Genèric  (grup de materials en blanc  

- CONTRA = CONTRAST 

- FARMAC = FÀRMACS 

- PROTES = PRÒTESIS 

 

Un material assignat al grup de FÀRMACS sols podrà registrar -se a les pestanyes corresponents 

a Fàrmacs  

Un material  assignat al grup de CONTRASTOS sols podrà registrar -se a les pestanyes 

corresponents a contrastos.  

La resta de mate rials es fan servir a les pestanyes de Consums.  

En determinades instal·lacions el manteniment de la taula de materials es fa a través 

dõintegraci· amb lõaplicaci· de magatzem.  

Amb el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.4.5. PROCEDIMENTS ESPECIALS 

 

Tipus de procediments especials es mantenen en aquesta funcionalitat.  
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Es permet lõalta, la modificaci· i lõeliminaci· dõun tipus de procediment. Cal especificar codi, 

descripció, passiu si  es vol donar de baixa, i si correspon a anestèsia.  Aquesta última columna es 

podria fer servir a nivell de facturaci·, per aplicar un suplement per la utilitzaci· dõAnestesista al 

realitzar  una exploració.  

Am b el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

 

4.1.2.4.6. TERAPÈUTIQUES 

 

 

Aquest punt de menú permet el manteniment  dõactivitats terap¯utiques. 

Es permet lõalta, la modificaci· i lõeliminaci· dõun tipus de procediment. Cal especificar codi, 

descripci·, tipus dõexploraci· al què està associat, si ho està  i el camp passiu si es vol donar de 

baixa.  
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Am b el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

Actualment aquesta taula  est¨ OBSOLETA, no es fa servir enlloc de lõaplicaci·. 

 

4.1.2.4.7. SEQÜÈNCIES 
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Aquest punt de men¼ permet donar dõalta, modificar i posar a passiu les diferents seqüències  

dõun estudi. 

Am b el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i e s 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

 

4.1.2.4.8. TIPUS INJECCIONS 

 

Aquest punt de men¼ permet mantenir els diferents tipus dõinjeccions (bolus, perfusi·, 

tardana/bifàsica,...) amb els que es pot administrar un contrast.  

Cal informar codi i descripció  per donar  dõalta o modificar. Es pot passar a passiu per donar 

de baixa.  

Amb el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 
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4.1.2.4.9. MEDICACIÓ  

Permet  modificar descripcions de materials tipus Medicació (veure manteniment de materials: 

classificació de materials en grups ) 

Am b el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.4.10. RELACIÓ CATÀLEG - CODI RESERVA SIO 

 

Obsolet.  

4.1.2.4.11. MODE ADMINISTRACIÓ 

 

Aquest punt de men¼ permet mantenir els diferents modes dõadministraci· dõun medicament 

(bolus, perfusió contínua...).  

Cal informar codi i descripci· per donar dõalta o modificar. Es pot passar a passiu per donar 

de baixa.  

Am b el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 
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4.1.2.4.12. GRUP EXPLORACIONS 

 

Permet el manteniment de grups dõexploracions que pertanyen a una mateixa tipologia. 

Necessari per realitzar la r evisi· dõinformes previs dõadjunts: lõinforme previ i lõinforme actual han 

de penjar dõexploracions que pertanyin al mateix grup dõexploracions. 

Amb el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Ex cel amb . 

El botó  permet cercar exploracions per codi o per descripció.  

 

4.1.2.4.13. RELACIÓ CATÀLEG - CODI RESERVA SIO 

Obsolet  

4.1.2.4.14. CATÀLEG - GRUP EXPLORACIONS 

Associació de les proves de catàleg a un grup dõexploracions, per determi nar informes previs a 

revisar. 
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Amb el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.4.15. PROTOCOLS 

Manteniment de protocols que sõassociaran als cat¨legs de les exploracions. Tots els camps 

son obligatoris, cal informar el codi del protocol, la descripció i afegir -ne un arxiu PDF relacionat 

a través del botó de la  graella.  

 

 

Si sõintenta eliminar un protocol ja relacionat amb un catàleg mostrarà el següent missatge 

dõerror: 



 
Manual usuari  

Pàgina 118 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

 

 

Per afegir un  protocol en PDF només cal clicar el botó de  la graella  amb els ò...ó i seleccionar  

un arxiu:  

 

 

Per associar els protocols creats a un cat¨leg sõhaur¨ dõaccedir a la pantalla Manteniment 

de Catàlegs . 

 

 

 

 

4.1.2.4.16. TIPUS UNITATS DOSI RADIACIÓ 
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Des dõaquest punt de men¼ es fa el manteniment dels Tipus dõunitats de dosi de radiaci· que 

ens serviran per configurar com ha dõapar¯ixer la informaci· relativa a Dosi de Radiaci· en el 

Informe  Radiològic , a partir de les unitats de mesura uti litzats en la mesura de la Dosi de Radiació.  

Els codis ôDAPõ, ôDLPõ i ôOrganDoseõ haurien dõexistir sempre ja que serveixen per determinar 

el tipus dõunitats de Dosi de radiaci· a partir del text de les unitats quan aquestes no estan 

definides a la taula dõunitats. 

 

Amb el botó  sõaccepten els canvis, el bot·  és per sortir del manteniment, i es 

pot exportar el llistat a Excel amb . 

 

4.1.2.5. APARELLS 

S'accedeix des del menú Arxiu -> Manteniment taules -> Aparells  

Les taules dõaparells són les que permeten controlar i distribuir la programació de les exploracions 

en els diferents aparells del SDI.  
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A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un registre 

determinat que no pot eliminar -se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer 

servir.  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canv is: 

 

 

4.1.2.5.1. APARELLS 

Relació dels aparells radiològics del SDI.  

S'informa:  

¶ Codi  

¶ Descripció  

¶ tipus d'aparell: Ecògraf, Gamma càmera , radiologia simple, ...  

¶ marca  

¶ model  

¶ adreça IP  

¶ port de comunicació  

¶ AET: AET de lõaparell 

¶ Passiu 

¶ AET WL:  AET des del que es crida la  WorkList 

¶ Tipus Imatge:  Digital, Analògica  

¶ No lliga: si aquest camp està marcat ens indica que no hi haurà imatges en el PACS que 

es puguin associar a exploracions dõaquest aparell 

¶ Edifici: Edifici a on est¨ ubicat lõaparell  

¶ Sala: sala a on sõubica lõaparell 

¶ Sense informe: Si es marca aquesta columna, en el moment de confirmar una exploració 

dõaquest aparell, per defecte quedar¨ marcada com a Sense informe. 
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¶ Programable:  a instal·lacions amb integració amb facturació via SIPE (sols UDIAT) es 

marca aquesta columna quan lõactivitat realitzada amb aquest aparell sõha dõenviar a 

facturació .  

¶ Extern: aquest camp apareix marcat quan es tracta dõun aparell Extern, que envia 

imatges al nostre PACS que seran informades com a Teleradiologia . 

¶ Client: sõinforma ¼nicament en cas de que es tracti dõun aparell Extern, i ens indica 

lõhospital al qual pertany lõaparell 

¶ Prefix AN (Accession Number): sõinforma ¼nicament en cas de que es tracti dõun aparell 

Extern, i ens indica el prefix que el PACS posa a lõidentificador de lõestudi.  

¶ Dades PACS:  Indica el Servidor a on es troba el PACS que emmagatzema les imatges 

dõaquest aparell.  

¶ Prefix Pacient.  

¶ Servei: gesti· aparells per servei: un servei no pot veure lõactivitat de lõaltre. 

¶ Centre gestió: per gestió Multi centre  

¶ Calendari : calendari que farà  servir lõaparell si ®s que tenim calendaris espec²fics per 

poblacions.  

Per programació:  

- Programable  

- Programació per òrgan -sistema  

Per Teleradiologia:  

- Client  

- Prefix an  

- Prefix pacient  

Per etiquetes:  

- Edifici  

- Sala 

Per  integració amb PACS:  

- AET WL (obsolet) 

- PACS 

- AET Storage 

- Centre de gestió  
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4.1.2.5.2. EDIFICIS 

Edificis a on poden ubicar -se els aparells.  

 

4.1.2.5.3. ÀREES HOSPITAL 

 

ërees en les que es distribueix lõhospital. Haurien de ser les mateixes que hi hagi definides en el 

HIS. Aquesta informació ens ar riba quan arriba al sistema una petici· des de lõEstaci· de treball 

Cl²nica, i ens indica lõ¨rea des de la que sõha fet la petici·. Sõinforma lõedifici, el codi i la descripci· 

de lõ¨rea. 

Per integració HIS és necessari  informar ¨rees de lõhospital 
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4.1.2.5.4. DADES PACS 

Servidors  de PACS dels quals es poden rebre estudis per Teleradiologia . Sõinforma el codi, la 

descripci·, lõAET del servidor, i si en la integraci· interv® un RIS extern. 
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4.1.2.5.5. FREQÜÈNCIA REFRESC APARELL 

Només es fa servir a instal·lacions amb integra ció via SIPE. 

 

 

4.1.2.5.6. TIPUS DõEXPLORACIĎ PER APARELL 

Permet determinar per un aparell determinat els Tipus dõexploraci· que poden realitzar-se. 
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Amb el botó  del costat del llistat sõaccedir¨ a la pantalla de òCerca Valors per nomó on 

apareixerà un llistat fi ltrable de to ts els tipus dõexploraci·; seleccionant -ne un i prement    

sõafegir¨ autom¨ticament al llistat. 

Amb els botons  de copiar  i enganxar  es pot copiar tots els tipus dõexploraci· de 

un apa rell a un altre, només cal sel eccionar el apar ell origen , prémer  copiar, sel eccionar el 

aparell destí i prémer  enganxar.  

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.  

 

 

4.1.2.5.7. APARELLS PER ÀREA HOSPITAL 

Permet determinar a quin aparell, de tots els que poden realitzar la exploració sol·licitada, 

sõassignar¨ una exploraci· demanada des de lõEstaci· de Treball Cl²nic pel circuit urgent en 

funci· de lõ¨rea de lõhospital des de la que es solŁlicita. 
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Necessari per la integraci· amb HIS: peticions urgents que sõhan dõassignar autom¨ticament a 

un aparell: e s determina lõaparell a on es far¨ la prova en funci· de lõ¨rea de la que vingui la 

petició.  

 

Amb el botó  del costat del llistat sõaccedir¨ a la pantalla de òCerca Valors per nomó on 

apareixerà un llistat filtr able de tots els aparells; sel eccionant -ne un i prement    sõafegir¨ 

automàticament al llistat.  

Amb els botons  de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els aparells de una 

à rea a una altra, només cal sel eccionar el à rea origen, prémer  copiar, sel eccionar el àrea destí 

i prémer  enganxar.  

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.  

 

4.1.2.5.8. TIPUS AVARIA 

Agrupació de les avaries segons el seu tipus: manteniment, avaria temporal, ... S'informa el codi i 

la descripció.  
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Pantalla en desús  

4.1.2.5.9. AVARIA 

Codificació de les avaries que pot tenir un aparell radiològic. S'informa el codi i la descripció, i el tipus 
dôavaria de que es tracta. 

 

Pantalla en desús  

 

4.1.2.5.10. PORTES 

Relacionat amb gestió cues i arribada de pacient: portes per les que pot accedir el pacient a 

fer-se una prova  en un consultori dete rminat . 
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4.1.2.5.11. RELACIÓ APARELL ð PORTA 

Portes per les que pot accedir un pacient a fer -se una prova en funci· de lõaparell on sõhagi de 

fer la prova.  

  

Amb el botó  del costat del llistat sõaccedir¨ a la pantalla de òCerca Valors per nomó on 

apareixerà un lli stat filtr able de tots els aparells; sel eccionant -ne un i prement    sõafegir¨ 

automàticament al llistat.  
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Amb els botons  de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els aparells de una 

po rta a una altra, només cal sel eccionar la por ta  origen, prémer  cop iar, seleccionar la porta 

destí i prémer  enganxar.  

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.  

 

 

4.1.2.5.12. SERVEIS DE CLASSIFICACIĎ DõAPARELLS 

Serveis pels quals es poden classificar les cerques per aparell. Aquest manteniment permet 

donar dõalta nous serveis i modificar dades existents.  

 

 

4.1.2.5.13. SERVEIS DE CLASSIFICACIĎ DõAPARELLS A GRUPS DõUSUARI 

Aquest manteniment permet accedir a un servei de classificaci· dõaparells i relacionar el servei 

amb un grup dõusuaris existent. 
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En aquest manteniment es pot fer cerca per codi i descripció tant del Servei com dels grups 

dõusuaris existents en el sistema. 

 

Amb el botó  del costat del llistat sõaccedir¨ a la pantalla de òCerca Valors per nomó on 

apareixerà un llistat filtrable de tots els aparells; seleccio nant -ne un i prement    sõafegir¨ 

automàticament al llistat.  

Amb els botons de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els aparells de una 

porta a una altra, només cal seleccionar la porta  origen, prémer  copiar, seleccionar la porta 

destí i prémer  enga nxar.  

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.  

 

 



 
Manual usuari  

Pàgina 131 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

4.1.2.6. SOL·LICITUD  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  

 

4.1.2.6.1. PRIORITAT 

Important per la sincronització amb HIS si hi ha integració.  

Te  incid¯ncia en el circuit urgents: si una prioritat es marca com a òcircuitó, en funci· de com es 

determini que funcionen els circuits del SDI, es pot arribar a  determinar que una prova anirà pel 

circuit urgent.  

 

4.1.2.6.2. ÀMBITS DE PROCEDÈNCIA 

Valors predetermi nats, es recomana no modificar -los i fer servir els predefinits per lõaplicaci·. 
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4.1.2.6.3. CENTRES 

Llistat de centres.  

 

 

 

4.1.2.6.4. TIPUS FRANJA 

Manteniment de tipus de franja de p rogramaci·. Sõusa per marcar les exploracions des de la 

pantalla de revisió. Permet al radiòleg donar -li un valor que la gent de programació farà servir 

per decidir a quines franges de temps de programaci· es programa lõexploraci·. 
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4.1.2.7. ACTIVITAT 

S'accedeix des del menú Arxiu -> Manteniment taules  -> Activitat  

Les taules dõactivitat s·n necess¨ries per enregistrar lõactivitat di¨ria a lõhora de realitzar les 

exploracions radiològiques.  

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per perme tre inhabilitar un registre 

determinat que no pot eliminar -se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer 

servir.  

A la majoria de pantalles es poden trobar els següents botons:  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  

 

4.1.2.7.1. INCIDÈNCIES PACIENTS 

Relaci· dõincid¯ncies codificades que es poden assignar a un pacient. 
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4.1.2.7.2. ATENCIÓ ESPECIAL PACIENTS 

Informació relacionada amb el pacient i la exploració a realitzar.  Serveix per indicar si el pacient 

precisa  dõuna atenci· especial. 
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4.1.2.7.3. ESTAT EXPLORACIONS 

Pantalla només de consulta . Mostra els diferents estats que pot tenir una exploració. La 

codificació és fix a i no es pot modificar.  

 

 

(Veure Estat exploracions ) 

 

 

 

4.1.2.7.4. ESTAT INFORMES 

 

Pantalla només de consulta .  Mostra els estats que pot tenir un informe de resultat.  

 

 

(Veure Estat informes ) 
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4.1.2.7.5. ESTAT FACTURACIÓ 

Pantalla només de consulta . Estat que pot tenir una exploració referent a la facturació.  

 

(Veure Estats Facturació ) 

4.1.2.7.6. MOTIUS REPROGRAMACIÓ / ANUL·LACIÓ  

Llistat amb els possibles motius de reprogramació i /o anulŁlaci· dõuna exploraci·. 

Si hi ha integraci· amb HIS els valors haurien dõestar sincronitzats. 
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4.1.2.7.7. MOTIUS DESCONFIRMACIÓ 

Llistat amb tots els possibles motius de desconfirmaci· dõuna exploraci· (motius pels quals no sõha 

realitzar la exploració, haven t arribat la data de realització) . 

Si hi ha integraci· amb HIS els valors haurien dõestar sincronitzats. 

 

4.1.2.7.8. MOTIUS NOVES EXPLORACIONS 

Motius pels quals sõafegeix una nova exploraci·. 

 

4.1.2.7.9. MOTIUS REBUIG IMATGES 

Motius pels quals es rebutgen les imatges dõuna exploraci·, important per lõestudi radiaci· dels 

pacients.  
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4.1.2.7.10. TIPUS ESTUDI 

Serveix per ajudar a classificar les notificacions de nous estudis que arriben del PACS, per 

permetre determinar si s·n de Teleradiologia, Test dõalgun aparell, etc. Facilita la revi si· dõestudis 

pendents de lligar a una exploració , ja que si un registre corresponent a un nou estudi no lligat a 

una exploraci· es marca amb un tipus dõestudi, aquest ja no apareix com a pendent de lligar. 

 

Malgrat que aquesta taula pot informar -se amb e ls registres que convinguin a cada instal·lació, 

els codis ôTELEõ (Teleradiologia) i ôELIM_PACSõ (estudi eliminat del PACS) han dõexistir sempre, s·n 

necessaris pel bon funcionament de la aplicaci·. Aquest dos registres no sõhaurien dõeliminar mai. 
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4.1.2.7.11. MACROS MOTIUS PETICIÓ A PATOLOGIA 

Es permet afegir o modificar les macros relacionades amb les peticions a patologia.  

 

Per modificar una macro cal sel eccionar el registre de la macro que es vol canviar al llistat i 

modificar -ne el text al quadre. Les dades es gravaran automàticament al sortir de la pantalla.  

Per donar dõalta una nova macro sõhaur¨ primer dõafegir un nou registre al llistat, informant tant 

el codi com la descripció, i després omplir el text de la macro. Les dades es gravaran 

automàticament.  
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4.1.2.7.12. MA CROS DE MOTIU DE PETICIÓ A PATOLOGIA PER TIPUS 

EXPLORACIÓ 

Es defineixen les macros que es poden utilitzar per a cada tipus dõexploraci·. 

 

Amb el botó  del costat del llistat sõaccedir¨ a la pantalla de òCerca Valors per nomó on 

apareixerà un llistat filt rable de to ts els tipus dõexploraci·; seleccionant -ne un i prement    

sõafegir¨ autom¨ticament al llistat. 

Amb els botons  de copiar  i enganxar  es poden copiar tots els tipus dõexploraci·  

de una ma cro a una altra, només cal sel eccionar la ma cro origen,  prémer  copiar, sel eccionar la 

macro destí i prémer  enganxar.  

 Amb aquest botó es poden exportar les dades a un fitxer Excel.  
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4.1.2.7.13. TIPUS DOCUMENT 

Formulari per definir diferents tipus de documents i dissenyar  el peu de pàgina segons el tipus de 

document.  

Cal  informar tant el text del peu, com el codi de tipus de document, si es desitja que surti la 

etiqueta de lõexploraci· i/o del pacient, si el peu est¨ ombrejat  i la font del text.  

 

Per modif icar el text de un peu cal sel eccionar el registre que es vol modi ficar al llistat i canviar el 

text a lõ¨rea de text de sota el llistat; un cop fetes les modificacions gravar els canvis amb 

. 

  



 
Manual usuari  

Pàgina 143 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

4.1.2.7.14. DOCUMENTS 

Es relacionen els documents amb el tipus de document. Es pot informar, a més del text del 

document i del tipus de do cument al que pertany, la descripci·, en quin idioma est¨, lõ¨mbit de 

procedència i si està passiu o no.  

 

Al seleccionar  un registre al llistat, a lõ¨rea de text de sota es carrega el text del informe, all¨ es 

pot modificar i gravar els canvis, tant dels camps el llistat com del text del informe, prement  

.  
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4.1.2.7.15. DETALLS DOCUMENTS CRIBRATGE 

Es poden  afegir  ima tges corresponents a les  signatur es dels professionals que han dõapar¯ixer 

com a signants del document.  

 

Per afegir una imatge cal haver copiat abans a l porta papers  la imatge corresponent i fer botó 

dret sobre lõ¨rea de sota el llistat-> Enganxar . 

 

Per esborrar una imatge ja afegida només cal prémer  la  icona  amb la paperera . 
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4.1.2.7.16. COMPLICACIONS 

Manteniment de les complicacions generals que pot patir un p acient, sempre que no  siguin 

de Endoscòpia o Vascular.  

 

4.1.2.7.17. TIPUS ENTREGA INFORME 

Es defineixen els diferents tipus dõentrega dõinforme que es realitzaran per una exploraci·. Aquest 

valor sõinformar¨ a la pantalla arribada de pacient. Es visualitzaran amb una  icona, segons el 

valor seleccionat, als llistats dõexploracions i informes i al llistat de treball. 

Valors per defecte:  

¶ 01 ð Informe Urgent/entrega immediata.  

¶ 02 ð Informe diferit amb sobre.  

¶ 03 ð Informe diferit sense sobre.  

Si sõafegeix algun valor que no sigui un dõaquests 3 no sortir¨ cap icona. 
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4.1.2.8. RESULTATS  

Les taules de resultats permeten assignar diagnòstics als informes de les exploracions realitzades.  

A la majoria de taules auxiliars apareix la columna de 'Passiu' per permetre inhabilitar un  registre 

determinat que no pot eliminar -se per que té informació relacionada, però que ja no s'ha de fer 

servir.  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema pre guntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  
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4.1.2.8.1. DIAGNÒSTICS RADIOLOGIA (ACR)  

Relació de diagnòstics ACR codificats.  

Lõalta de codis ACR tamb® es fa de manera autom¨tica quan el radi¸leg, des de la funci· 

dõelaboraci· dõinformes accedeix a lõajuda de la codificació ACR i construeix un codi que no 

existeix a la taula.  

 

 

Normalment la codificació diagnòstica per ACR es fa a través  de les subtaules que agrupen 

aquests codis:  

- Anatomia  

- Sub - anatomia  

- Patologia  

- Sub - patologia  

 

Per aquest motiu aquest mante niment és obsolet.  
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4.1.2.8.2. DIAGNÒSTICS GINECOLOGIA  

Relació de diagnòstics de ginecologia codificats.  

 

4.1.2.8.3. LLISTES DE PARÀMETRES 

Llistes codificades que es fan servir en els informes parametritzats.  

 

 

La columna Descripció correspon a la descripció del valor. I el  Text és el valor que apareix 

quan se selecciona aquest valor de la llista.  

Si el codi de llista està marcat com a de Tipus Macro  (veure camp Tipus) , es pot informar el 

text de la macro per cada element de la llista que es desitgi:  
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Quan es realitza algu na modificaci· en algun dels registres, sõactiva el bot· de Salvar  i el 

de Cancel·lar canvis  i es desactiva el camp de Codi Llista. Aquest últim camp es torna a 

activar si Salvem o cancel·lem els canvis.  

Si intentem sortir de la pantalla i hi ha canvis  pendents, el sistema ens demana si volem acceptar 

els canvis:  Si responem que si, es salven les 

modificacions i sortim de la pantalla. Si es respon que no, no es salven els canvis i sortim de la 

pantalla.  Si responem Cancel·lar, restem a la pantalla amb  els canvis pendents de Salvar.  
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Es pot accedir a la pantalla que defineix les exploracions per valor de la llista  prement  el botó 

 , aquí es podran  triar afegir/modificar/eliminar les exploracions  pel valor  de llista 

que hi hagi sel eccionat a la pantalla anterior.  

  

Opcionalment es pot informar un par¨metre i el valor possible dõaquest par¨metre, per 

determinar que el text que sõincorporar¨ dõun determinat valor dõuna llista dep¯n del valor 

seleccionat dõun altre par¨metre. 

 

 

Per exemple, e n el cas anter ior, si sõest¨ fent un full dõinfermeria dõuna exploraci· de Drenatge 

de Mama per ECO, i en lõinforme parametritzat hi ha un par¨metre Recomanacions que t® 



 
Manual usuari  

Pàgina 151 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

assignada la llista RECOM, el text de recomanaci· que apareixer¨ a lõimprimir el full dõinfermeria 

dependr¨ dõun altre par¨metre, el dõidioma. Dõaquesta manera el text de les recomanacions 

apareixer¨ en lõidioma que interessi. 

Un altre exemple: si sõest¨ fent lõinforme parametritzat dõuna gastrosc¸pia, en el text de les 

recomanacions apareixerà un text o  un altre en funció del valor seleccionat pel paràmetre 

Premedicació .  
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4.1.2.8.4. INFORME PARAMETRITZAT 

Definici· i Manteniment dõInformes Parametritzats. 

Permet definir tant els tipus dõinforme m¯dics parametritzats, com informes de Cribratge,  com els 

fulls dõinfermeria  i dõAnest¯sia. 

Els informes parametritzats permeten que lõusuari pugui generar el text dõun informe a partir 

dõinformar una s¯rie de par¨metres. 

 

 

Els informes parametritzats poden ser genèrics, per qualsevol tipus de prova, o més específics:  

- Per un tipus de prova  

- Per òrgan -sistema  

- Per tipus dõexploraci· 

- Per un conjunt dõexploracions 

 

Les dades a informar són:  

- Àrea : determina si es tracta :  

o dõun informe m¯dic ( ¨rea = M): en aquest cas sõinforma a partir de la 

pestanya dõAltres dades  de la pantalla dõinformes ),  

o un Informe de Cribratge (àrea= CM):  sõinforma des del bot· CRI de la 

pantalla  dõinformes 

o un Full dõinfermeria ( ¨rea = I ): sõinforma des de la pantalla de 

Confirmaci· i registre dõactivitat, pestanya Full dõinfermeria 

o  un Full dõAnest¯sia (àrea=A)  ): sõinforma des de la pantalla de 

Confirmaci· i registre dõactivitat, pestanya Full dõAnest¯sia 

- Tipus de prov a: sõinformar¨ si aquest informe parametritzat sõassignar¨ a 

exploracions dõun tipus de prova determinat. 
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- Òrgan Sistema : Sõinformar¨ si aquest informe parametritzat sõassignar¨ a 

exploracions dõun đrgan Sistema determinat. 

- Tipus dõexploraci·: sõinformar¨ si aquest informe parametritzat sõassignar¨ a 

exploracions dõun tipus en concret. 

- Servei: ôõ / END (Endosc¸pia) / VAS (Vascular). Normalment es definir¨ amb  valor 

ôõ. 

- Subtipus : classificació del s tipus dõinforme parametritzat: 

o En blanc: informe parametritzat normal, simplement es defineixen 

paràmetres, sense text associat.  

o TextPreform : determina el text final que po dem obtenir  a partir dels 

paràmetres informats.  Pot associar -se un text a aquest tipus dõinforme. Sols 

sõutilitza en cas dõInformes mèdics  

o DobleLecMam : gestió cribratge de mama, amb doble lectura i consens si 

cal . Sols sõutilitza en cas dõinformes de cribratge de mama . En aquest cas 

els paràmetres són  fixats per la pantalla a on sõinformen: si es modifiquen 

els par¨metres sõha de modificar la pantalla. Sõaccedeix a aquesta 

pantalla a trav®s del bot· CRI de la pantalla dõinformes. 

o LecRecitacions : sõaccedeix a la pantalla dõinforme de recitacions Sols 

sõutilitza en cas dõinformes de cribratge de mama . . En aquest cas els 

par¨metres s·n fixats per la pantalla a on sõinformen: si es modifiquen els 

par¨metres sõha de modificar la pantalla. Sõaccedeix a aquesta pantalla 

a trav®s del bot· CRI de la pantalla dõinformes. 

o AvalCancerInter : sõaccedeix a la pantalla dõAvaluaci· de c¨ncer 

dõinterval. Sols sõutilitza en cas dõinformes de cribratge de mama . . En 

aquest cas els paràmetres són fixat s per la pantalla a on sõinformen: si es 

modifiquen els par¨metres sõha de modificar la pantalla. Sõaccedeix a 

aquesta pantalla a trav®s del bot· CRI de la pantalla dõinformes. 

- Obligatori : si es marca com obligatori, algun d els valors de l informe parametri tzat 

sõhaur¨ dõinformar obligat¸riament al realitzar lõinforme. Sols aplica en cas 

dõInformes mèdics  i dõinformes de cribratge de mama . 

- Text: Text que ha dõapar¯ixer al informe si es tracta dõun informe parametritzat de 

tipus TextPreform . En aquest text es poden marcar  els punts on sõinseriran els 

diferents valors de cadascun dels par¨metres associats al informe (sõindicar¨ 

inserint en el lloc del text on  ha dõapar¯ixer el valor del codi del par¨metre entre 

dos signes ôøõ). Sols sõutilitza en cas dõInformes mèdics  

 

Prement    accedim a la pantalla de manteniment dels paràmetres  per lõinforme 

parametritzat que tinguem sel eccionat  

 

Prement   accedim a lõassignaci· de lõinforme parametritzat a exploracions del cat¨leg. 
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Manteniment dels paràmetres : 

 

Sõinformen les seg¿ents dades: 

- Codi paràm etre  

- Descripció paràmetre  

- Tipus: 

o Valor: sõha dõinformar un valor 

o Llista: sõha dõinformar un valor dõuna llista (veure manteniment llistes de 

paràmetres ) 

o Llistac : sõha dõinformar un valor dõuna llista en funci ó del catàleg . Sols és 

aplicable a Fulls dõInfermeria i Fulls dõAnestesia. 

o Constant . Sols és aplicable a Fulls dõInfermeria i Fulls dõAnestesia. El valor 

sõobtindr¨ a partir dõuna llista. El Format ha de ser Macro  

o Càlcul : el valor del text sõobt® a partir dõun c¨lcul predeterminat. Sols ®s 

aplicable a Informes mèdics  i informes de cribratge de mama  . Pels 

par¨metres tipus c¨lcul sõha dõinformar obligat¸riament una Fórmula.  

- Format : sõha dõinformar si a Tipus sõha seleccionat Valor : 

o TextCurt : es podrà informar un valor fins a 50 caràcters  

o TextLlarg: es podrà informar un valor fins a 500 caràcters  

o Num : el valor a informar haurà de ser numèric  

o Data : el valor a informat haurà de ser una data . El format de la data serà 

dd/MM/yy yy 

o Memo : es podrà informar un valor de més de 500 caràcters, sense límit.  

o Macro : sõinforma text  predeterminat  que lõusuari no podr¨ tocar. 

o Boleà: es mostrarà un txec que es podrà marcar i desmarcar Sols és 

aplicable a informes de cribratge de mama .. 

- Ordre : n¼mero dõordre del par¨metre en que apareixerà a la llista de paràmetres 

de la pantalla dõinforme o de Confirmaci·. 
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- Llista: sõinforma un codi de llista  si a tipus sõha seleccionat Llista o Llistac 

- Obligatori : es marca si el par¨metre ®s obligatori dõinformar 

- Obligatori al signar : en el moment de signar lõinforme es comprovar¨ si el 

paràmetre està informat, i si és així es donarà un avís i sõimpedir¨ signar. 

- Modificable després de signar : paràmetre que es pot modificar a posteriori de la 

signatura de lõinforme. Aquesta modificaci· no afectar¨ al text de lõinforme signat. 

- Tipus: indica com sõha de mostrar el par¨metre en el text de lõinforme: 

o QT: Quadre de Constants Vitals . Sols és aplicable a Fulls dõInfermeria 

o NI: No imprimir . Sols és aplicable a Fulls dõInfermeria i Fulls dõAnestesia. 

o NSL: Sense salt de línia . Sols és aplicable a Fulls dõInfermeria i Fulls 

dõAnestesia. 

o DescSI: sols imprimeix par¨metre si sõha seleccionat Si. Sols és aplicable a 

Informes mèdics  

o Motiu: Part del motiu de lõinforme.  Sols és aplicable a Informes mèdics  

o Conclusió : Part de la conclusi· de lõinforme. Sols és aplicable a Informes 

mèdic s 

- Text impressió: text que apareix a lõimprimir com a etiqueta del par¨metre 

- Avís: avís que es mostra al marcar el paràmetre . Sols sõutilitza en cas dõinformes de 

cribratge de mama . 

- Passiu 

En aquesta pantalla, prement    sõaccedeix al manteniment de llistes: 

 

El botó  porta a la pantalla de manteniment de llista de paràmetres  pre  - filtrant  per la llista 

que tinguem sel eccionada.  Si el Tipus està marcat com a Macro, es podrà defini r un text associat 

a aquest element de la llista:  
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La columna ACR és opcional, no cal informar -la. Si sõinforma, al seleccionar un valor sõassigna 

autom¨ticament el codi ACR corresponent a lõinforme. 

 

 

Assignació catàleg:  

El botó  obre la pantalla de Ex ploracions per Informe parametritzat:  

 

En aquesta pantalla cal informar el codi dõexploraci·, i opcionalment el metge sol·licitant, el codi 

ACR, el centre i el tipus de centre.  

El codi ACR serveix per assignar -li a lõinforme si es fa servir aquest tipus dõinforme parametritzat. 
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El codi de catàleg, el metge o el centre sol·licitant determinen les característiques que ha de 

tenir la exploració per poder assignar -li aquest informe parametritzat.  

 

 

4.1.2.8.5. CANALS DE LLIURAMENT 

Codificació de les diferents maneres de lliurar un informe.  

 

4.1.2.8.6. AGRUPACIONS CLÍNIQUES 

Codificaci· dõagrupacions cl²niques que fan servir els Metges que informen per classificar als 

Pacients en grups  
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4.1.2.8.7. SUB AGRUPACIONS CLÍNIQUES 

Codificació de les diferents sub -agrupacions clíniques. Una sub -agrupa ció pot estar relacionada 

amb m®s dõuna agrupaci·. 

 

4.1.2.8.8. GRUPS DõANTECEDENTS 

Codificaci· dels diferents grups dõantecedents que pot tenir un pacient. 

 

4.1.2.8.9. SUBGRUPS DõANTECEDENTS 

Codificaci· m®s espec²fica, dins dels grups dõantecedents, dels possibles antecedents dõun 

pacient.  
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4.1.2.8.10. ANTECEDENTS 

Antecedents que es poden registrar als pacients des de  la pantalla dõinformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.8.11. GRUPS DõANTECEDENTS - ANTECEDENTS 

Relació antecedent -grup -subgrup.  
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4.1.2.8.12. JUSTIFICACIÓ PETICIONS 

Definició de les possibles justificacions de l a petició.  
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4.1.2.9. MEDICINA NUCLEAR 

4.1.2.9.1. RADIOFÀRMACS 

El manteniment de radio fàrmacs  permet donar dõalta, modificar i eliminar registres de la taula 

de radio fàrmacs  de medicina nuclear.  

 

Sõha dõinformar el codi i la descripci· 

Es pot informar:  

- Unitats de mesura  

- Passiu 

- Etiqueta específica : si sõinforma la columna dõetiqueta espec²fica, al registrar 

aquest radio f¨rmac a la pantalla de confirmaci· dõactivitat sõhaur¨ dõinformar 

obligatòriament la columna corresponent a aquesta etiqueta.  

- Unitats de volum: si sõinformen unitats de volum, al registrar aquest radio fàrmac a 

la pantalla de confirmaci· dõactivitat sõhaur¨ dõinformar obligat¸riament el Volum 

administrat.  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir d e la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  
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4.1.2.9.2. RADIOFÀRMACS PER EXPLORACIÓ 

 

 

Des dõaquest formulari es poden assignar radio fàrmacs  a exploracions específiques per que 

apareguin per defecte al confirmar una exploració a mb aquest catàleg.  

Es podran afegir radio fàrmacs , eliminar o modificar lõactivitat. 

Es tracta del mateix formulari que el de manteniment de catàlegs, però permetent únicament 

modificar dades relatives a radio fàrmacs . 
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4.1.2.9.3. DIAGNÒSTICS MN 

 

Des dõaquest punt de men¼ es pot donar dõalta, modificar o eliminar diagn¸stics de Medicina 

Nuclear.  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guarda r els canvis.  
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4.1.2.9.4. DIAGNÒSTICS MN PER EXPLORACIÓ 

 

 
Des dõaquest punt de men¼ es pot donar dõalta, modificar o eliminar diagn¸stics de Medicina 

Nuclear per exploració.  

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb  . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  

Es tracta del mateix formulari que el de manteniment de catàlegs, però permetent únicament 

modificar dades relatives a Diagnòstics de MN.  
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4.1.2.10. ENDOSCÒPIA 

Des dõaquest punt de men¼ sõaccedeix als manteniments relatius a Endosc¸pia. 

4.1.2.10.1. COMPLICACIONS 

Aquest punt de menú obre un formulari per donar  dõalta, modificar o passar a passiu 

complicacions específiques per Endoscòpia . 
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Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  

 

4.1.2.10.2. MOTIU SOL·LICITUD 

 

Des dõaquest punt de men¼ lõusuari pot donar dõalta, modificar o passar a passiu motius 

dõendosc¸pia. Aquest motiu sõafegir¨ a la pantalla de lõinforme i ser¨ informat pel propi 

endoscopista.  

 

Es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà ab ans si es desitgen guardar els canvis.  

4.1.2.10.3. TUBS ENDOSCÒPICS 
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Aquest punt de men¼ permet a lõusuari donar dõalta, modificar o passar a passiu un codi i 

descripció de tipus de tubs endoscòpics. El tub endoscòpic es fa servir per fer una prova 

dõendosc¸pia a un pacient.  

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 
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Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  

4.1.2.10.4. DIAGNÒSTICS ENDOSCÒPIA 

Aquest pu nt de men¼ permet a lõusuari donar dõalta, modificar o passar a passiu codis de 

diagnòstic propis del Servei dõendosc¸pia. 

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir d e la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  

 

 

 

 

4.1.2.11. R.V.I. 

4.1.2.11.1. TIPUS DOCUMENT 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI- Tipus Document.  
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La funció d'aquest a  pantalla es crear i mantenir els tipus de documents, es poden fer en dos 

idiomes, català i castellà i es en el tipus de document on es posa el text  que volem que surti en 

el peu del document.  

 

 

Amb el botó  es guarda el tipus de document i amb el botó  es pot eliminar.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.11.2. DOCUMENT 

S'accedeix des del m enú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Documents.  

La funció d'aquest pantalla és la de crear i mantenir per cada tipus de document i cada 

idioma el text  del document.  



 
Manual usuari  

Pàgina 171 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

 

Amb el botó  es guarda el document i amb el botó  es pot eliminar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.11.3. TIPUS INJECCIONS 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Tipus Injeccions.  

La funció d'aquest pantalla és la de crear i mantenir els tipus de injeccions  
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Amb el botó  es guarda el tipus de injecció.  

Amb el botó  s'exporta a Excel els tipus de  injeccions.  
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4.1.2.11.4. COMPLICACIONS 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Complicacions  

La funció d'aquesta pantalla es crear i mantenir les complicacions.  

 

Amb el botó  es guarda la complicació.  

Amb el botó  s'exporta a Excel les complicacions.  

 

4.1.2.11.5. TRACTAMENTS 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Tractaments.  
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La funció d'aquesta pantalla és la de crear i mantenir tractaments.  

 

Amb el botó  es guarda el tractament.  

Amb el botó  s'exporta a Excel el tractaments . 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.11.6. VIES DõADMINISTRACIĎ 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Vies d'administració  

La funció d'aquesta pantalla és crear i mantenir vies d'administració.  
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Amb el botó  es guarda la via d'administració.  

Amb el botó  s'exporta a  Excel les vies d'administració.  

 

 

 

 

 

 

4.1.2.11.7. MACROS 

S'accedeix des del menú Arxiu - Manteniment taules - RVI - Macros  

La funció d'aquesta pantalla és crear i mantenir macros  dõexploracions de RVI. 

Igual a manteniment de macros , però res tringint -les a les que corresponen a RVI.  
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4.1.2.11.8. MOTIU SOL·LICITUD 

Des dõaquest punt de men¼ sõaccedeix a crear i mantenir motius de sol·licitud de RVI.  

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 



 
Manual usuari  

Pàgina 177 de 408 

 

                      29/7/2020  

 
 

 

 
 

Corporació Parc Taulí  

UDIAT Centre Diagnòstic, SA,  

Centre dõImatge M¯dica Digital 
CIMD -SISD-MN-SISDINet Manual Usuari.docx  

UDIAT Centre Diagnòstic S.A.  Copyright © 2010. Todos los derechos reservados . 
    
 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  
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4.1.2.11.9. LLISTES DE PARÀMETRES 

Des dõaquest punt de men¼ sõaccedeix a crear i mantenir la llista de par¨metres per codi de 

llista. 

 

 

Es permet la cerca d el Codi  de Llista per Codi i descripció prement el botó  i apareixerà 

el formulari de cerca següent:  
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El bot· dõexploracions per par¨metre  permet accedir al manteniment 

dõexploracions per par¨metre i afegir, modificar o eliminar exploracions al par¨metre 

seleccionat.  

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  
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4.1.2.11.10. MATERIALS CATÀLEG 

Des dõaquest punt de men¼ lõusuari pot afegir i mantenir  els materials  associats al catàleg 

dõexploracions específics de Radiologia Vascular.  

 

 

 

Com en altres pantalles es permet afegir i modificar registres amb el botó . 

Es pot exportar el llistat a Excel amb . 

Al sortir de la pantalla amb  el sistema preguntarà abans si es desitgen guardar els canvis.  

 

 

 

 

4.2. EDICIÓ 

Aquest punt de menú facilita al usuari funcions específiques sobre el camp que té el focus o 

té seleccionat.  

Les funcions són les següents:  

¶ Netejar, neteja el camp on es troba el focus  

¶ Tallar, talla el text dõun camp seleccionat 

¶ Copiar, copia el text un camp o filera seleccionada  

¶ Enganxar, enganxa el text copia o tallat en el camp on es trobi el focus  






































































































































































































































































































































































































































































